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Neste trabalho são abordados novos métodos de extração para 
duas técnicas de preparo de amostras distintas, a microextração em gota 
única (SDME) e a microextração em fase sólida (SPME). Essa 
abordagem consistiu na utilização, sequencialmente, dos modos de 
imersão direta (DI) e headspace (HS) em um mesmo procedimento de 
microextração com a finalidade de permitir extrações eficientes de 
compostos com comportamentos físico-químicos bastante distintos. 
Primeiramente, com a utilização da SDME, foram realizadas 
extrações/determinações de hidrocarbonetos voláteis incluindo benzeno, 
etil benzeno, xilenos e também trihalomentanos e hidrocarbonetos 
policlicos aromáticos em amostras de água de torneira por cromatografia 
gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (GC-MS). As condições de 
extração para o novo método foram otimizadas, bem como os resultados 
obtidos foram comparados ao procedimento convencional. A nova 
abordagem chamada DI-HS-SDME proporcionou extrações eficientes 
dos analitos pertencentes a diferentes classes tendo e propriedades 
físico-químicas distintas. Em um segundo estudo, desta vez com a 
utilização da SPME e fases extratoras compostas de líquidos iônicos 
poliméricos e também com a aplicação do modo DI-HS, foram 
determinados 21 compostos de diferentes classes em água de torneira e 
de lago por GC-MS. Da mesma forma, as condições de extração foram 
otimizadas e as eficiências foram comparadas. Neste caso, a 
sensibilidade principalmente para hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos foi aumentada em virtude da utilização de líquidos iônicos 
poliméricos que possuíam em sua estrutura grupos aromáticos. Num 
terceiro estudo, pela primeira vez foram sintetizadas e aplicadas fases 
extratoras compostas por líquidos iônicos poliméricos compatíveis com 
cromatografia líquida (LC). Essas fases mostraram-se extremamente 
resistentes mesmo com a utilização de dessorção líquida nos solventes 
tipicamente utilizados. Os recobrimentos poliméricos foram 
caracterizados, as condições de extração foram otimizadas e a 
seletividade de cada recobrimento foi avaliada frente à extração de 
fenóis, inseticidas e fármacos em amostras de água de lago e de torneira.  
 











In this work, new extraction methodologies for two different 
sample preparation techniques, single drop microextraction (SDME) and 
solid-phase microextraction (SPME) are presented. These approaches 
consisted of using direct immersion (DI) and headspace (HS) modes, 
sequentially, in the same microextraction procedure to allow efficient 
extractions of compounds with huge difference in their physico-
chemical behaviors. First, using SDME, the extraction/determination of 
volatile hydrocarbons including benzene, ethylbenzene, xylenes and also 
trihalomethanes and polycyclic aromatic hydrocarbons from tap water 
samples were performed using gas chromatography – mass spectrometer 
(GC-MS). The extraction conditions were optimized and results were 
compared to a conventional procedure. The new approach called DI-HS-
SDME provided efficient extractions for the analytes of different classes 
and exhibiting varied physico-chemical properties. In a second study, 
using SPME and extraction phases comprised of polymeric ionic 
liquids, and also applying the DI-HS sampling mode, 21 analytes of 
different chemical classes were determined from tap and lake water 
samples using GC-MS. Likewise, the extraction conditions were 
optimized and the extraction efficiencies were compared. In this case, 
the selectivity for polycyclic aromatic hydrocarbons was increased due 
to the use of polymeric ionic liquids with aromatic groups in their 
structure. In a third study, extraction phases comprised of polymeric 
ionic liquids compatible with liquid chromatography (LC) were 
synthesized and applied for the first time. These phases exhibited 
extremely robust behavior even using the typical solvents for liquid 
chromatography. The sorbent coatings were characterized, the extraction 
conditions were optimized and the selectivity of each coating was 
evaluated for the extraction of phenols, pesticides and pharmaceuticals 
from lake and tap water samples.  
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Capítulo I. Introdução 
Mesmo com o crescente desenvolvimento dos equipamentos 
analíticos utilizados para diversos tipos de determinações na área da 
química, a etapa de preparo de amostras continua sendo uma parte de 
fundamental importância para assegurar uma análise com boa 
confiabilidade de resultados.  
Com o objetivo de assegurar metodologias eficientes e exatas, 
bem como reduzir a utilização de solventes tóxicos, as técnicas de 
microextração representam um grande avanço no campo de preparo de 
amostras, proporcionando análises seguras, eficientes, exatas e com 
reduzidos impactos ambientais se comparadas aos métodos clássicos de 
preparo de amostras. 
Dentre essas técnicas, a microextração em fase sólida (SPME, do 
inglês solid phase microextraction), a microextração em gota única 
(SDME, do inglês single drop microextraction), a microextração 
líquido-líquido dispersiva (DLLME, do inglês dispersive liquid-liquid 
microextraction) e a microextração em fase líquida suportada por 
membrana oca (HF-LPME, do inglês hollow fiber – liquid-phase 
microextraction) apresentam papel de destaque. Essas técnicas de 
preparo de amostras são utilizadas em vários laboratórios de pesquisas 
para determinação de diversos analitos em matrizes com diferentes 
graus de complexidade.  
A SPME, desenvolvida por Pawliszyn e colaboradores em 1990 
(Arthur e Pawliszyn, 1990), representou um verdadeiro marco no 
desenvolvimento de técnicas de preparo de amostras. Características 
como a não utilização de solventes e simplicidade de aplicação, bem 
como a possibilidade de pré-concentração de analitos e cleanup das 
amostas, aliadas a altas eficiências de extração fazem com que essa 
técnica possibilite determinações em nível de traço. Esses fatores 
tornaram a SPME uma importante ferramenta, com um crescente campo 
de aplicações incluindo matrizes alimentícias, ambientais, biológicas 
etc.  
A partir da segunda metade da década de 1990 foram 
desenvolvidos trabalhos envolvendo a utilização de microextração em 
fase líquida (Jeannot e Cantwell, 1996; Liu e Dasgupta, 1996), incluindo 
os primeiros trabalhos utilizando a SDME. Na SDME, uma pequena 
gota de solvente extrator (geralmente de 1 a 3 μL) é colocada imersa 
diretamente na amostra aquosa ou exposta ao headspace da mesma. 
Posteriormente, esta gota é conduzida ao equipamento analítico para a 
realização das separações/determinações. A SDME apresenta 
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características semelhantes à SPME no que diz respeito à rapidez, 
sensibilidade e precisão.  
Na área de preparo de amostras existe o grande desafio de 
desenvolver eficientes formas de determinação de diversos compostos 
de interesse, bem como selecionar ou produzir fases extratoras com alta 
eficiência e que sejam estáveis. Com isso, tornam-se indispensáveis 
pesquisas para o desenvolvimento e produção de fases extratoras 
compatíveis com os sistemas em estudo e que, ao mesmo tempo, 
possuam boa eficiência e robustez. 
Muitos desafios têm sido encontrados quando são empregadas 
amostras contendo diversos analitos com comportamento físico-
químicos muito distintos. Nesse caso, uma metodologia de preparo de 
amostras que permita a determinação simultânea desses analitos é 
altamente desejada.  
Para contornar essas dificuldades em analisar amostras contendo 
uma gama de analitos com comportamentos distintos, foi proposta uma 
forma alternativa de extração empregando SDME. Para isso, dois modos 
de extração foram aplicados no mesmo procedimento. Esta estratégia foi 
desenvolvida devido às características físico-químicas dos analitos e da 
matriz. Essa forma alternativa de microextração também foi aplicada, 
pela primeira vez, no procedimento de SPME utilizando-se líquídos 
iônicos poliméricos (PILs, do inglês polymeric ionic liquids) como fases 
extratoras. 
Além desses tópicos, também foram desenvolvidas, pela primeira 
vez, fases extratoras robustas para SPME formadas por líquidos iônicos 
poliméricos compatíveis com os solventes comumente utilizados em 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês high 
performance liquid chromatography). Essas fases foram caracterizadas 
e aplicadas na determinação de compostos de diferentes classes em 
amostras de água de lago e de torneira. 
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Capítulo II. Revisão de literatura 
2.1 Contaminantes em matrizes aquosas 
Diversos tipos de compostos que podem causar sérios problemas 
à saúde humana podem ser encontrados nos diferentes corpos hídricos 
disponíveis tais como rios, lagos, lagoas e, até mesmo, em águas de 
torneira. Algumas classes de compostos têm sido intensamente 
estudadas, incluindo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), 
agrotóxicos (pertencentes a diversas classes), ésteres de ftalato, fenóis 
entre outros. 
Os HPA são moléculas constituídas por dois ou mais anéis 
aromáticos fundidos, sendo produzidas principalmente pela combustão 
incompleta de matéria orgânica, tanto de fontes naturais (incêndios 
florestais e erupções vulcânicas) como fontes antropogênicas (por 
exemplo de veículos a motor, processos industriais, aquecimento 
doméstico, incineração de resíduos etc). Esses compostos apresentam 
alta carcinogenicidade e mutagenicidade (Coelho et al., 2008; Ma et al., 
2010).  Devido a essa alta toxicidade, apresentam legislação específica 
de acordo com normas internacionais, sendo estabelecidos pela União 
Europeia limites para o antraceno (0,1 μg L
-1
), benzo(a)pireno (0,27 μg 
L
-1
), benzo(b)fluoranteno (0,017 μg L
-1
), benzo(k)fluoranteno e 
benzo(g,h,i)perileno (0,0082 μg L
-1
) em água. Estruturas químicas 
correspondentes a alguns HPAs estão representadas na Figura 1. 
Figura 1. Estrutura química correspondente a alguns HPA. 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
Outra classe de compostos que pode ser encontrada em matrizes 
aquosas são os agrotóxicos organoclorados. Esses compostos foram 
24 
 
largamente utilizados na agricutura para o controle de pestes e vetores 
de doenças em plantas até por volta da década de 1970.  
Os seres humanos e outros animais expostos a esses compostos 
podem desenvolver vários problemas de saúde, incluindo câncer, 
variação genética e doenças do sistema imunológico. Agrotóxicos 
organoclorados são caracterizados pela sua baixa solubilidade em água e 
uma elevada solubilidade em lípidos e, portanto, facilmente podem se 
acumular no ambiente e nos organismos vivos (Dias et al., 2015). Na 
Figura 2 estão representadas algumas estruturas de agrotóxicos 
organoclorados que podem ser encontrados em corpos hídricos. 
 
Figura 2. Estrutura química correspondente a alguns agrotóxicos 
organolclorados. 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
Algumas outras classes de compostos também podem ser 
encontradas em diversas fontes naturais de águas, dentre essas classes 
podem ser citados os ésteres de ftalato. Esses compostos são 
amplamente utilizados como aditivos para polímeros na fabricação de 
plásticos, borracha, materiais de construção, equipamentos médicos, 
brinquedos para crianças, bem como cosméticos. Estima-se que o 
consumo mundial de ésteres de ftalato na indústria de plásticos esteja ao 
redor de 8 bilhões de quilogramas por ano. Esses compostos podem ser 
liberados dos materiais acima mencionados e atingir várias matrizes 
ambientais, as quais podem ser rios, lagos, mananciais etc (Liu et al., 
2015).  
Vários estudos têm mostrado que ésteres de ftalato podem 
produzir efeitos semelhantes aos dos estrogênios, causando 
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feminilização e perturbações no desenvolvimento e maturação dos 
testículos. Em animais, mostraram efeitos carcinogênicos, reprodutivos 
e de desenvolvimento (Cinelli et al., 2013; Servaes et al., 2013; Liu et 
al., 2015).  Na Figura 3 estão representadas algumas estruturas desses 
compostos. 
 
Figura 3. Estrutura química correspondente a alguns ésteres de ftalato. 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
Tendo em vista os comprovados danos causados à saúde por 
esses compostos, a União Europeia baniu o uso do di-butil ftalato e do 
di(2-etil-hexil) ftalato para o uso como aditivo em cosméticos. Nos 
Estados Unidos, uma diretriz do Center for Drug Evaluation and 
Research, orgão pertencente a FDA, limitou a concentração do di-butil 
ftalato a 0,1% (em relação à massa total do material) na produção de 
brinquedos para crianças.  
Outros inúmeros contaminantes podem estar presentes em águas 
incluindo compostos orgânicos voláteis tais como benzeno, tolueno, 
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etilbenzeno e xilenos (conhecidos como BTEX). Além desses, também 
podem estar presentes - principalmente em águas submetidas a algum 
processo de tratamento com cloro os compostos conhecidos como 
trihalometanos (THM), os quais são formados por reações do cloro com 
a materia orgânica. Também podem ser encontrados resíduos de 
medicamentos, fenóis, inseticidas etc. 
Tendo em vista essa grande variedade de classes de compostos 
que podem estar presentes nos diversos corpos hídricos, torna-se 
indispensável o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas 
analíticas que permitam a determinação não só qualitativa, mas também 
quantitativa desses analitos. Geralmente, as técnicas de cromatografia a 
gás e cromatografia líquida são utilizadas para separação e quantificação 
desses compostos orgânicos. Entretanto, na grande maioria dos casos, 
métodos de preparo de amostra tornam-se necessários previamente à 
análise cromatográfica, devido a possíveis incompatibilidades 
provenientes da matriz.  
 
 
2.2 Preparo de amostras em química analítica 
Em praticamente todos os tipos de análises realizados na área da 
química é necessária uma etapa de preparo de amostra anteriormente à 
análise instrumental propriamente dita. É comum não se analisar 
quimicamente matrizes na forma bruta, pois elas costumam apresentar 
interferências e incompatibilidades com equipamentos analíticos. Para 
contornar tais problemas, são empregados procedimentos de preparo da 
amostra. 
Esses procedimentos têm como finalidade isolar e concentrar os 
analitos a níveis adequados e obter um nível de limpeza da amostra que 
não comprometa a sua análise química. Portanto, o preparo da amostra 
também inclui a sua compatibilização com a técnica que fornecerá os 
dados analíticos (Valente e Augusto, 2000; Merib, 2013). Essa etapa de 
preparo de amostras é de fundamental importância e essencial para o 
sucesso de qualquer método analítico (Merib e Carasek, 2013). 
A escolha da técnica de preparo de amostras deve ser 
fundamentada na compreensão dos princípios que governam a 
transferência de massa dos analitos em sistemas multifásicos 
(Pawliszyn, 2009). A transferência de massa é baseada em diversas 
características dos componentes da amostra (analitos, interferentes e 
matriz) tais como polaridade, solubilidade, estabilidade química e 
térmica, coeficiente de partição, lipofilicidade, entre outros (Borges et 
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al., 2015). Diversos métodos de preparo de amostras foram e estão 
sendo desenvolvidos para proporcionar eficientes determinações em 
amostras com diferentes graus de complexidade.  
Dentre as técnicas clássicas mais difundidas de preparo de 
amostras, podem ser destacadas a extração sólido-líquido (SLE, do 
inglês solid-liquid extraction) e a extração líquido-líquido (LLE, do 
inglês liquid-liquid extraction). Essas técnicas apresentam fácil 
aplicabilidade, mas em contrapartida possuem grandes limitações, entre 
as quais está o uso de grandes quantidades de solventes orgânicos 
tóxicos e dispendiosos.  
Para superar esses problemas e tendo em vista o foco na busca de 
técnicas de preparo de amostras eficientes e com reduzido impacto 
ambiental, a última década do século XX teve extrema importância. 
Várias das técnicas desenvolvidas nesse período são atualmente 
utilizadas e aperfeiçoadas. 
 Nesse contexto, ganharam destaque as chamadas técnicas 
miniaturizadas de preparo de amostras, as quais tiveram grande impulso 
com o desenvolvimento da SPME, proposta por Pawliszyn e 
colaboradores no ano de 1990 (Arthur e Pawliszyn, 1990). Além da 
SPME e utilizando o conceito de miniaturização de técnicas de extração, 
os primeiros trabalhos sobre a microextração em fase líquida (LPME, do 
inglês liquid phase microextraction) introduzidos por Dasgupta e 
colaboradores (Liu e Dasgupta, 1996) e Cantwell e colaboradores 
(Jeannot e Cantwell, 1996) também foram desenvolvidos. 
 
 
2.3 Técnicas clássicas de preparo de amostra 
Como mencionado anteriormente, existem algumas técnicas 
clássicas de preparo de amostras muito difundidas em diversos 
laboratórios. Essas técnicas são utilizadas principalmente em análises de 
rotina. Dentre essas técnicas, podem ser apontadas a LLE a e a SLE 
também conhecida como extração em Soxhlet como algumas das mais 
difundidas.  
A LLE é baseada no equilíbrio envolvendo a solubilidade do 
analito em duas fases imiscíveis (orgânica e aquosa) (Queiroz, 2001). 
Os componentes da amostra são vigorosamente misturados. Desta 
forma, ocorre a partição do analito entre as fases que compõe o sistema. 




Na LLE é de suma importância a escolha de um solvente 
orgânico adequado, o qual possa ter grande afinidade com o analito para 
que ocorra uma extração eficiente. Dentre as principais vantagens desse 
tipo clássico de preparo de amostras está a simplicidade e fácil manuseio 
do sistema, bem como boa reprodutibilidade alcançada. Entre as 
principais desvantagens associadas à LLE podem ser destacadas a 
possibilidade de formação de emulsões, sendo a principal desvantagem 
o elevado consumo de solventes. A utilização de tais solventes, por si 
só, gera problemas ambientais e, frequentemente, resulta em baixa 
seletividade analítica, fato que dificulta bastante à análise de amostras 
complexas (Borges et al., 2015). 
Para a SLE, geralmente é utilizado um sistema conhecido como 
Soxhlet, no qual se tem um sifão e um condensador. Com isso, há a 
recirculação do solvente, e desta forma, sucessivas “lavagens” da 
amostra sólida, a qual geralmente é armazenada em um cartucho de 
filme celulósico. Esse solvente permite a extração dos analitos e 
posteriormente pode ser evaporado e ressuspendido em volume 
específico para introdução no sistema de análise.  A SLE apresenta, 
assim como a LLE, um grande consumo de solventes extratores, os 
quais muitas vezes podem ser tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente e 
também aos trabalhadores envolvidos nas análises. 
 
 
2.4 Técnicas miniaturizadas de preparo de amostras 
Em virtude das já comentadas desvantagens apresentadas pelas 
técnicas clássicas de preparo de amostras, foram desenvolvidas as 
chamadas técnicas miniaturizadas de preparo de amostras. Dentre essas 
técnicas podem ser destacadas a SDME, a SPME, a HF-LPME e a 
DLLME. Neste trabalho serão abordadas mais detalhadamente a SPME 
e a SDME, as quais consituem-se as técnicas de preparo de amostras 
utilizadas para esse estudo. 
 
 
2.4.1 Microextração em gota única (SDME) 
2.4.1.1 Princípios da técnica 
A microextração em gota única tem se apresentado como uma das 
técnicas de preparo de amostras mais simples e fáceis de serem 
empregadas. No seu formato mais simples, uma microsseringa 
(tipicamente empregada em cromatografia a gás) é utilizada para expor 
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alguns microlitros de um determinado solvente extrator diretamente na 
amostra aquosa ou no headspace sobre a amostra. Essa microsseringa é 
utilizada para injetar esse mesmo solvente extrator no sistema analítico 
para separação/quantificação dos compostos extraídos (Jeannot et al., 
2010). A Figura 4 representa um esquema da microextração em gota 
única no modo de imersão direta (A) e no modo headspace (B). 
 
Figura 4. Esquema representando a microextração em gota única no 
modo de imersão direta (A) e no modo headspace (B). 
 
Adaptado de (Jain e Verma, 2011). 
 
O modo de imersão direta (Figura 4-A), o qual foi a proposta 
original da microextração em gota única (Jeannot e Cantwell, 1997), 
consiste basicamente na utilização de uma microsseringa com 
capacidade para 10 μL contendo entre 1 e 3 μL de solvente orgânico 
extrator. O septo do frasco no qual está contida a amostra é perfurado e 
a agulha é exposta diretamente na solução. Após a inserção, o êmbolo 
da microsseringa é pressionado fazendo-se formar uma pequena 
microgota de solvente extrator no interior da solução da amostra. 
Também é possível a agitação da amostra durante a microextração. 
Após o tempo de extração, a gota é retraída para o interior da 
microsseringa e imediatamente conduzida à injeção no sistema analítico. 
Esse modo de extração é geralmente utilizado para analitos apolares ou 
moderadamente polares. É importante que a amostra aquosa não 
contenha material particulado, o solvente extrator possua baixa 
solubilidade em água e taxa de agitação da amostra não seja muito 
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acentuada, pois poderá causar instabilidade da microgota (Jain e Verma, 
2011).  
O modo de extração envolvendo o headspace (HS) da amostra 
possui algumas vantagens em relação ao modo de imersão direta. Dentre 
as principais vantagens está a possibilidade de aplicação em amostras 
que possuam material particulado e amostras complexas nas quais o 
modo de imersão direta não seja possível. Outra potencial vantagem é a 
possibilidade do emprego de taxas de agitação da amostra mais 
elevadas. Entretanto, esse modo de extração é comumente empregado 
para analitos voláteis ou moderadamente voláteis, sendo muitas vezes 
inviável sua aplicação para análise de compostos pouco voláteis. 
Para a HS-SDME deve ser escolhido um solvente extrator que 
possua baixa volatilidade, visto que a taxa evaporação pode ser muito 
acentuada no headspace da amostra. Em virtude dos coeficientes de 
difusão para a fase gasosa serem aproximadamente 10
4
 vezes maiores 
que em fase condensada, a transferência de massa utilizando-se HS-
SDME é também um processo mais rápido se comparado a DI-SDME 
(Jain e Verma, 2011). 
 
 
2.4.1.2 Teoria básica da SDME  
Qualquer tipo de microextração utilizando solventes é baseado na 
distribuição das moléculas do analito entre a amostra (geralmente 
aquosa) e a fase extratora (geralmente um solvente orgânico). A 
constante de distribuição pode ser representada pela equação 1. 
 
                               
  
  
                                     Eq.1 
Onde: 
   = concentração do analito na fase orgânica 
   = concentração do analito presente na amostra aquosa 
  = constante de distribuição do analito entre a fase orgânica e a 
fase aquosa 
 
A expressão geral para o balanço de massa do sistema formado 
entre o analito, particionado entre a fase aquosa e a fase orgânica (para 
um sistema bifásico) no equilíbrio, pode ser representada pela equação 
2. 





   = quantidade total de analito presente na amostra. 
   = quantidade de analito presente na fase aquosa, no equilíbrio. 
   = quantidade de analito extraído pela microgota, no equilíbrio. 
 
Através da combinação da condição de balanço de massa dada 
pela equação 2 e uma concentração inicial de analito   
  juntamente com 
os volumes da fase aquosa e orgânica, respectivamente, pode-se chegar 
a equação 3 para um sistema de duas fases. 
 
  
                            ..          Eq. 3 
 
Isolando-se o termo    e relacionando com a constante de 
partição, pode-se chegar à expressão da concentração extraída de analito 
na fase orgânica como função da concentração inicial do analito na 
amostra aquosa, como representado pela equação 4. 
 
    
   
 




                                  Eq. 4 
 
Em virtude da razão (Vo/Vw) ser muito pequena para 
microextrações envolvendo solvente (10
-3
 ou menor), o termo da 
equação K.Vo/Vw é frequentemente muito pequeno, por exemplo, se for 
considerada uma constante de distribuição para o analito com valor 
abaixo de 10
2
, com isso o denominador da equação 4 deve ser muito 
próximo de 1.  
Desta forma, em virtude do pequeno volume de solvente orgânico 
utilizado, pode-se dizer que o número de mols do analito na fase 
orgânica é muito pequeno se comparado ao número de mols na fase 
aquosa, e consequentemente, uma negligenciável quantidade de analito 
é removida da amostra. Com esse conceito, pode-se concluir que 
qualquer equilíbrio envolvendo o analito na fase aquosa não é 
perturbado se a mesma for submetida a uma microextração envolvendo 
solvente quando a razão entre os volumes da fase orgânica e da fase 
aquosa é muito pequena. 
Em contrapartida, se a constante de distribuição for muito elevada 
o termo do denominador da equação 4 possui valor elevado e muito 
superior a 1. Desta forma, Co é independente de K e pode ser 




). Em situações como essa, se forem 
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utilizados volumes maiores de solvente extrator (por exemplo, 5 μL) e 
volumes menores de amostra (0,5 mL) podem ser obtidas extrações 
exaustivas, onde todo o analito é extraído da amostra. 
Em relação às microextrações envolvendo a fase gasosa acima da 
amostra (headspace), podem ser descritas equações que englobam os 
coeficientes de distribuição e o balanço de massa para um sistema de 
três fases, neste caso o sistema pode ser dividido em três partes:  
- gota de solvente orgânico (o) 
- amostra aquosa (w)  
- fase gasosa ou headspace (a)  
Podem ser estabelecidos coeficientes de partição do analito entre 
a amostra aquosa e a fase gasosa sobre a amostra (Kaw) e também entre a 
gota de solvente orgânico e o headspace (Koa), os quais estão 
representados nas equações 5 e 6. 
 
     
  
  
                 Eq. 5 
 
     
  
  
           .                  Eq. 6 
Onde: 
    = constante de distribuição do analito entre o headspace e a 
fase aquosa 
    = constante de distribuição do analito entre a fase orgânica e 
o headspace 
   = concentração do analito na fase orgânica 
   = concentração do analito no headspace 
   = concentração do analito na fase aquosa 
 
Utilizando-se o balanço de massa para o sistema de três fases, 
pode-se representar a equação 7. 
 
                                                 Eq. 7 
 
Onde: 
   = quantidade total do analito presente na amostra 
   = quantidade de analito presente na fase aquosa, no equilíbrio 
   = quantidade de analito extraída pela microgota, no equilíbrio 





Através da combinação da condição de balanço de massa dada 
pela equação 7 e uma concentração inicial de analito   
 , juntamente 
com os volumes da fase aquosa, fase orgânica e o volume do headspace 
da amostra, respectivamente, pode-se chegar à equação 8 para um 
sistema de três fases. 
 
  
                           Eq. 8 
Onde: 
  
  = concentração inicial do analito na amostra 
   = volume da fase aquosa 
    concentração do analito na fase aquosa, no equilíbrio 
    concentração do analito na fase orgânica, no equilíbrio 
    concentração do analito no headspace, no equilíbrio 
   = volume da fase orgânica 
   = volume da fase gasosa (headspace) 
 
A partir das equações 5 e 6 pode-se estabelecer a constante de 
distribuição global entre a fase orgânica e a fase aquosa conforme a 
equação 9. 
     
  
  
 =                         Eq. 9 
 
Desta forma, pela combinação das equações acima, pode-se 
estabelecer a equação 10 a qual representa a quantidade extraída do 
analito pela fase orgânica. 
 
    
     
 
     
  
  




                                Eq.10 
 
Através da equação 10, caso o volume da fase gasosa (  ) seja 
nulo, essa equação se reduz a equação 4 conforme ocorre para um 
sistema de duas fases. Como em um sistema de duas fases, a situação de 
equilíbrio não deve ser perturbada caso o volume da fase orgânica e do 
headspace sejam pequenos e os coeficientes de distribuição não 
possuam valores elevados. Para serem obtidas extrações exaustivas, 
deve-se ter um pequeno valor para     e/ou     e um valor elevado para 







2.4.1.3 Aspectos cinéticos da SDME 
A taxa de tranporte das moléculas de analito entre as fases é 
governada a nível molecular por movimentos Brownianos ou difusão. 
Primeiramente, podem ser descritos alguns modelos para sistemas que 
são estudados sem agitação. 
É bastante difundido que moléculas em solução (em fase gasosa 
ou fase líquida) submetidas a movimento translacional, a direção e 
velocidade desse movimento está constantemente mudando devido a 
colisões e interações com moléculas do solvente. Devido à natureza 
aleatória desse movimento, a velocidade média do conjunto de 
moléculas é zero.  
Porém, há uma variação estatística na velocidade das moléculas, 
isto é, embora a velocidade média seja zero, há uma variação associada 
a essa média e uma dada molécula, provavelmente, terá um movimento 
translacional em certo período de tempo. Desta forma, um conjunto de 
moléculas originalmente concentradas em um ponto ou em um plano, 
irão se espalhar ou se difundir ao longo do tempo, de regiões de alta 
concentração para regiões de baixa concentração (Kokosa et al., 2009). 
Um modelo matemático que descreve esse processo é a chamada 
primeira lei de Fick da difusão, a qual descreve o fluxo de moléculas 
(mols, n por área A por tempo) em função da concentração gradiente 










                                      Eq. 11 
 
A constante de proporcionalidade entre o gradiente de 
concentração e o fluxo corresponde ao coeficiente de difusão, D, tendo 




 (com A em cm
2
, dC em mol cm
-3
 e dx em cm). O 
sinal negativo indica a difusão de uma região de alta concentração para 
outra de baixa concentração.  
Coeficientes de difusão de moléculas na fase gasosa são 




), possuindo os mais 
diversos movimentos translacionais. Já os coeficientes de difusão para 








Através dessas informações, pode-se dizer que o transporte de 
moléculas de analito da amostra aquosa para a microgota é geralmente 
limitado por taxas de difusão lentas das moléculas de analito entre as 
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fases. Embora a temperatura e viscosidade do solvente desempenhem 
um papel fundamental nestas taxas de difusão, o principal fator para 
aumentar a taxa de transporte é a redução da distância no meio onde 
ocorre a transferência. Desta forma, as amostras são normalmente 
agitadas, geralmente por meio de agitação magnética, para aumentar a 
área de contato interfacial entre a microgota de solvente extrator e as 
moléculas do analito presentes na fase aquosa e, portanto, reduzir a 
distância de difusão (Jeannot et al., 2010).  
Para a microextração em gota única, onde o solvente é suspenso 
em uma gota e a agitação da amostra é realizada, há evidências que 
apontam para uma convecção induzida do solvente no interior da 
própria gota, desta forma tem-se a transferência de massa por 
difusão/convecção para ambas as fases. 
 Uma das teorias que propõe uma explicação para a transferência 
de massa entre duas interfaces é a chamada teoria de filme, a qual 
assume a completa mistura da fase aquosa e fase orgânica até certa 
distância, δw e δo, respectivamente, para a interface. No interior destes 
“filmes” de espessura δw e δo, a solução é dada como estagnada, com a 
transferência de massa via difusão molecular. Altas taxas de agitação 
resultam em espessuras de filme menores o que pode reduzir 
significativamente a resistência à transferência de massa. As equações 
12 e 13 permitem o cálculo dos coeficientes de transferência de massa 
βw e βo para as fases aquosa e orgânica, respectivamente. 
 
    
  
  
                                          Eq. 12 
 
    
  
  
                                           Eq. 13 
 
Onde: 
   = coeficiente de difusão do analito na fase aquosa 
   = coeficiente de difusão do analito na fase orgânica 
   = espessura do filme na fase aquosa 
   = espessura do filme na fase orgânica 
 
O tempo necessário para atingir o equilíbrio em SDME pode ser 
de alguns minutos a horas, dependendo do grau de agitação, volume de 
fase, a área de contato interfacial e constante de equilíbrio. Assim, para 
evitar tempos muito longos de análise, a SDME muitas vezes é realizada 
sob condições de não equilíbrio (cineticamente controladas).  
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Mesmo nos casos em que a distribuição de equilíbrio é atingida 
em SDME, é importante notar que a extração é raramente exaustiva, ou 
seja, uma fração significativa do analito permanece na amostra aquosa. 
Isto é uma consequência da pequena proporção de fase orgânica em 
relação ao volume total da amostra aquosa, semelhante ao que 
geralmente se encontra em microextração em fase sólida (SPME). Em 
alguns casos, apenas uma pequena quantidade de analito é removida a 
partir da solução da amostra, o que pode ser vantajoso evitando a 
perturbação do equilíbrio na amostra. Em qualquer caso, se o equilíbrio 
é atingido ou não, a calibração é normalmente baseada em padrões em 
fase aquosa que são extraídos em condições idênticas às da amostra 
desconhecida, com ou sem o auxílio de padrões internos (Jeannot et al., 
2010). 
 
2.4.1.4 Principais fatores a serem otimizados em SDME 
2.4.1.4.1 Modo de extração 
Geralmente para a escolha do modo de extração em SDME 
devem ser levados em consideração alguns fatores tais como as 
propriedades dos analitos e também da matriz a ser analisada. Os 
principais pontos a serem avaliados são em relação à volatilidade, 
ionização e polaridade do analito. Essas propriedades podem afetar a 
eficiência de extração em virtude das constantes de distribuição entre a 
fase aquosa e a fase orgânica (Kow) e entre a fase gasosa e a fase aquosa 
(Kaw).  
Teoricamente, o modo de HS-SDME é mais apropriado para a 
maioria dos compostos polares e não polares de baixa massa molar, a 
maioria voláteis e alguns semivoláteis. O modo DI-SDME é geralmente 
utilizado para extrair compostos com massa molar maior, apolares ou 
moderadamente polares, na maioria semivoláteis (Jeannot et al., 2010). 
Desta forma, para matrizes que contenham uma grande 
quantidade de analitos com diferentes comportamentos físico-químicos, 
principalmente no que diz respeito à polaridade/volatilidade, a escolha 
de um ou outro modo de extração pode influenciar significativamente a 
extração de uma ou outra classe de compostos.  
 
 
2.4.1.4.2 Escolha do solvente extrator 
Esta é uma otimização fundamental em SDME, visto que a 
eficiência da extração vai depender muito do solvente orgânico 
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utilizado. Há algumas limitações importantes na seleção do solvente 
orgânico extrator. Um dos requisitos é que, ao utilizar a DI-SDME em 
amostras aquosas, o solvente seja imiscível em água e também possua 
um ponto de ebulição alto o suficiente para que não evapore, mas 
também seja compatível com o sistema analítico de leitura, sendo que 
em grande parte das vezes é utilizada a cromatografia a gás (Pinto e 
Pedroso, 2015).  
Além disso, o solvente precisa ter uma viscosidade 
suficientemente elevada para se aderir à ponta da agulha da 
microsseringa, mas não ser tão viscoso para que a taxa de difusão do 
analito na gota altere significativamente o tempo de extração. As 
características de atração intermoleculares do solvente devem também 
ser compatíveis com o analito, dentre os tipos de interação mais 
importantes estão as forças de dispersão de London (forças de van der 
Waals), interações dipolo-dipolo permanentes e ligações de hidrogênio 
(Jeannot et al., 2010). 
Diversos solventes orgânicos têm sido empregados em SDME 
incluindo 1-octanol, tolueno e o-xileno os quais são muito empregados 
em DI-SDME.  Na HS-SDME é mais comum à utilização de 1-octanol, 
dodecano, tetradecano e hexadecano. Na Tabela 1 são listados os 
solventes mais comuns empregados para SDME bem como algumas 











fusão      
/ °C 




vapor / kPa 
a 25°C 
tolueno 110 -93 2,73 3,79 
o-xileno 143 -57 3,12 0,70 
1-octanol 196 -15 3,00 0,0106 
n-hexano 69 - 95 3,94 17,0 
decano 174 -30 5,98 0,17 
dodecano 215 -10 7,13 0,028 
hexadecano 287 18 8,25 0,0004 
Adaptado de (Kokosa et al., 2009). 
 
Um dos solventes mais utilizados tanto para o emprego no modo 
de DI como no modo HS é o 1-octanol, devido ao fato de que esse 
solvente está em confirmidade, em grande parte, com as caracterísitcas 
ideais para um bom solvente extrator.  
O 1-octanol apresenta grande estabilidade e alta capacidade de 
extração provavelmente devido à baixa solubilidade em água, baixa 
pressão de vapor, e por possuir uma cadeia relativamente longa de 
hidrocarboneto que pode facilmente acomodar moléculas de analitos 
com baixa polaridade. Além disso, possui um grupo hidroxila que pode 
ser importante para a estabilização de quaisquer grupos funcionais 
polares na molécula (Kokosa et al., 2009). Possui também moderada 
viscosidade o que é muito importante para a estabilização da microgota, 
principalmente quando se faz a utilização do modo DI-SDME (Jeannot 
et al., 2010). 
 
 
2.4.1.4.3 Volume da microgota 
Outra importante variável a ser ajustada em SDME é o volume da 
microgota, visto que, principalmente para o modo de imersão direta, 
esse parâmetro é fundamental para manter a estabilidade da gota de 
solvente orgânico no momento da extração. Teoricamente, utilizando-se 
uma gota de volume maior (acima de 5 μL), uma maior quantidade de 
analito será extraída. Porém, volumes maiores de solvente implicam em 
limitações práticas, justamente em virtude da estabilidade já comentada. 
Desta forma, a maioria dos trabalhos já reportados empregando SDME 
fazem o uso de gotas de solvente orgânico entre 1 e 2 μL.  
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A microsseringa utilizada no procedimento também pode 
influenciar na eficiência de extração, bem como na estabilidade da 
microgota de solvente extrator. Até o presente momento, a melhor 
seringa para a utilização da microextração em gota única é a que possui 
bitola de 26 gauges com ponta curvada em 22°. Essa ponta curvada em 
22° permite uma maior área de contato entre a amostra aquosa e a gota 
do solvente orgânico, estabilizando a mesma. Além disso, um volume de 
aproximadamente 95 a 98% da gota pode ser retraído da solução e 
conduzido ao instrumento analítico, sem que ocorram perdas 
consideráveis de analito e, permitindo que os limites de deteção e 
quantificação sejam menores (Kokosa et al., 2009). 
 
 
2.4.1.4.4 Tempo de extração 
Essa variável é estudada em praticamente todos os tipos de 
microextração, sendo de extrema importância a determinação do tempo 
que proporcione extrações com boas respostas analíticas. A teoria para 
SDME, incluindo cálculos para a quantidade de analito extraida pelo 
solvente orgânico, é baseada em condições de equilíbrio. Porém, na 
prática, o tempo necessário para que se atinja o equilíbrio pode ser 
muito longo.  
Tempos de equilíbrios relativamente longos podem ser obtidos 
especialmente para analitos que possuam alta massa molar, para os quais 
os coeficientes de difusão em líquidos são muito pequenos, mesmo com 
coeficientes de distribuição (K) tendo valores elevados. Uma 
consequência de tempos de extração muito longos para a SDME é a 
possibilidade da dissolução da gota de solvente orgânico, ocasionando 
perda na eficiência de extração. Outro fator que pode influenciar 
bastante no tempo de equilíbrio é a complexidade da matriz (Kokosa et 
al., 2009). Muitas vezes, devido a fortes interações das moléculas dos 
analitos com alguns componentes presentes nessas matrizes complexas 
faz-se necessário tempos de equilíbrio relativamente longos. 
Desta forma, mesmo quando se tem tempos de equilíbrio muito 
longos, um tempo de extração mais curto pode ser utilizado para 
análises quantitativas. Os tempos de extração típicos irão depender da 
massa molar do analito e da sua volatilidade bem como do modo de 
extração empregado (DI ou HS). Geralmente os tempos de extração 
mais comuns para microextrações utilizando solventes estão entre 3 e 60 





2.4.1.4.5 Temperatura de extração 
A temperatura de extração pode apresentar múltiplos efeitos em 
microextrações que empregam solventes. Essa variável pode afetar tanto 
a quantidade de analito extraída (através da mudança nos coeficientes de 
distribuição) quanto à cinética de extração (velocidade da extração). 
Além disso, a temperatura influencia na taxa de dissolução de solventes 
orgânicos durante o modo de imersão direta e também a taxa de 
evaporação de solventes extratores no modo headspace (Kokosa et al., 
2009). 
O controle de temperatura é muito importante em microextração 
em gota única, principalmente para extrações envolvendo o modo 
headspace. A constante de distribuição entre água e o solvente orgânico 
(Kow) é apenas fracamente afetada pela temperatura, mas a constante de 
distribuição entre amostra aquosa e a fase gasosa (Kaw) e a constante de 
distribuição entre a fase gasosa e o solvente orgânico (Koa) são 
fortemente dependentes da temperatura.  
Portanto, uma temperatura de extração que estabeleça um 
comprimisso entre os diversos parâmetros deve ser encontrada, 
especialmente quando se trabalha com amostras contendo múltiplos 
analitos, devendo-se também levar em consideração que uma 
temperatura elevada pode causar efeitos negativos sobre a microgota de 
solvente orgânico, tais como a dissolução ou evaporação da mesma 
(Jeannot et al., 2010). 
 
 
2.4.1.4.6 Ajuste da força iônica 
A solubilidade de solutos orgânicos hidrofóbicos em água 
geralmente diminui na presença de sais dissolvidos devido ao chamado 
efeito salting-out. De acordo com as teorias baseadas na hidratação, 
como a concentração de íons na água aumenta, uma quantidade maior 
de moléculas de água são utilizadas para hidratá-los, consequentemente 
um menor número de moléculas de água estarão disponíveis para 
hidratar o soluto orgânico.  
Esse comportamento ocasiona um aumento na constante de 
distribuição (K) para um sistema de duas fases, e resulta também em um 
aumento nas constantes de distribuição (Kaw) e (Kow) em microextrações 
envolvendo o headspace, acarretando um aumento da quantidade de 
analito extraída pelo solvente orgânico.  
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Para os analitos benzeno e tolueno, por exemplo, bem como 
produtos clorados para a desinfecção, o coeficiente de distribuição entre 
um solvente extrator (octanol) e a água (Kow) apresenta valores 
inferiores a 1000, desta forma são extraídos com maior eficiência 
aumentando concentração de sal na amostra aquosa. Para ajuste da força 
iônica da solução, geralmente é utilizado NaCl em solução ou, muitas 
vezes, o sal em sua forma sólida (Kokosa et al., 2009). 
Em geral, se o valor para a constante de distribuição Kow é 
elevado (analitos semivoláteis), as quantidades de analito extraídas são, 
na maioria das vezes, suficientes para análises quantitativas sem a 
adição de sal. Para outros analitos, o efeito da adição de sal na eficiência 
de extração deve ser avaliado empiricamente. Para alguns analitos, a 
adição de sal tem um efeito negativo e diminuem a eficiência de 
extração.  
Para alguns HPA e PCB, por exemplo, os quais exibem 
coeficientes de distribuição (Kow) superiores a 1000, têm sua eficiência 
de extração muito pouco afetada pela concentração de sal na amostra, 
não sendo necessária a adição de sal na solução, a menos que isso seja 
feito para a diminuição da solubilidade do próprio solvente orgânico, o 
que pode ser aplicável para solventes com baixos pontos de ebulição 
(Kokosa et al., 2009). 
Desta forma, para amostras que possuem analitos com diferentes 
volatilidades/polaridades torna-se necessário uma otimização para 
determinar a quantidade de sal necessária para que sejam obtidas 
respostas eficientes na extração das diferentes classes de analitos. Com 
isso, deve-se também obter uma condição “compromisso” que permita a 
obtenção de boas respostas analíticas para os compostos em estudo. 
 
 
2.4.1.4.7 Agitação da amostra 
Para grande parte dos procedimentos de microextração, utiliza-se 
um método de agitação da amostra com a finalidade de reduzir o tempo 
de extração do procedimento em questão, como já foi comentado na 
parte teórica da SDME. Geralmente é utilizada a agitação magnética 
para esse fim, com isso taxas de agitação de 300 – 600 rpm são 
comumente empregadas para o modo DI-SDME e taxas entre 500 – 
1000 rpm podem ser empregadas para o modo HS-SDME. Um 
importante fator a ser considerado é que para o modo DI-SDME devem 
ser empregadas taxas de agitação menores em virtude da possibilidade 
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de instabilidade e, consequentemente, perda da gota de solvente 
orgânico (Jeannot et al., 2010). 
 
 
2.4.1.5 Aplicabilidade da microextração em gota única 
Devido à simplicidade de utilização, bem como o baixo custo 
associado a resultados eficientes nas extrações, a SDME tem sido 
empregada em diversos laboratórios de pesquisa. Podem ser encontrados 
diversos trabalhos na literatura com uso deste tipo de microextração em 
fase líquída, sendo também encontrados trabalhos que trazem 
possibilidades de automação para esse tipo de microextração. 
Dentre os analitos determinados através da SDME podem ser 
mencionaos agrotóxicos (Ye et al., 2006; Zhang e Lee, 2010), fenóis 
(Zhang et al., 2005; Fiamegos et al., 2008; Zhao, F. Q. et al., 2008), 
HPA (Wu et al., 2008), THM (Aguilera-Herrador et al., 2008a; 2009) 
BTEX (Aguilera-Herrador et al., 2008b). Também foi reportada a 
utilização dessa técnica para a extração/determinação de espécies 
metálicas (Fan e Zhou, 2006; Pena et al., 2008; Bagheri e Naderi, 2009) 




2.4.2 Microextração em fase sólida (SPME) 
2.4.2.1 Princípios básicos da SPME 
Uma técnica bastante importante em preparo de amostras é a 
microextração em fase sólida. Trata-se de uma técnica simples, 
relativamente rápida e que dispensa o uso de solventes orgânicos 
extratores (Mohammadi et al., 2005). Esta técnica de preparo de 
amostras é baseada na adsorção/absorção de analitos por uma fibra 
revestida com uma fase extratora e a sua subsequente dessorção 
imediatamente antes da análise cromatográfica (Kataoka et al., 2000). A 
etapa de dessorção pode ser térmica (cromatografia a gás) ou realizada 
mediante dessorção em um solvente (cromatografia líquida). 
Ao se colocar a fibra de SPME em contato com a amostra, 
moléculas dos analitos migram pela matriz até o recobrimento da fibra. 
Se o mecanismo de extração for predominantemente baseado na 
adsorção, essas moléculas serão retidas na superfície do recobrimento 
ou no interior dos seus poros; caso o processo predominante seja 
absorção (partição), as moléculas dos analitos devem cruzar a interface 
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sorvente/matriz, se difundindo pelo filme do recobrimento (Borges et 
al., 2015). Na Figura 5 é mostrada uma ilustração esquematizando uma 
fibra para SPME juntamente com um dispositivo que protege a fibra e 
controla a exposição da mesma, conhecido como holder. 
 
Figura 5. Dispositivo de SPME: (a) fibra revestida fixada na ponta de 
um tubo capilar de aço inoxidável, (b) haste de suporte, (c) fase 
extratora e (d) suporte para injeção manual (holder). 
 
Adaptado de (Pawliszyn, 2009) 
 
Diversos tipos de fibras para SPME são disponíveis 
comercialmente, podendo exibir diferenças quanto ao tamanho, 
espessura e também tipo de fase extratora. As fases extratoras mais 
comumente utilizadas são produzidas a partir de polidimetilsiloxano 
(PDMS), carboxeno (Car), divinilbenzeno (DVB), poliacrilato (PA) e 
polietilenoglicol (PEG). A partir desses materiais podem ser 
confeccionadas fibras mistas formadas por combinações entre os 
mesmos. A Figura 6 representa as etapas envolvidas na técnica de 
SPME, desde a extração até a injeção no cromatógrafo.  
 
Figura 6. Etapas envolvidas em um procedimento de SPME, incluindo 
a perfuração do septo do frasco (A); exposição da fibra na amostra (B); 
extração dos analitos (C); retração da fibra e retirada do frasco (D); 




Adaptado de (Borges, 2015). 
 
A SPME tem apresentado uma vasta gama de aplicações nas mais 
diversas matrizes para a determinação de analitos pertencentes a 
diferentes grupos químicos. Dentre essas matrizes incluem-se águas de 
variadas fontes (rios, lagos, águas residuais), sedimentos, fluidos 
biológicos, bebidas, entre outros. Outro grande campo de aplicação da 
SPME é na determinação de perfis aromáticos de plantas e alimentos, 
tendo em vista que esse tipo de análise é fundamental no controle de 
qualidade em diversos segmentos da indústria. Várias classes de 
compostos têm sido determinados utilizando-se a essa técnica incluindo 
BTEX (Cho et al., 2003; Almeida e Boas, 2004; Djozan et al., 2004), 
HPA (Chen, 2004; Mohammadi et al., 2005; Dias et al., 2013), 
agrotóxicos (Perez-Trujillo et al., 2002; Sakamoto e Tsutsumi, 2004; 
Merib et al., 2014), bem como determinação de compostos 
organometálicos (Centineo et al., 2004; Parkinson et al., 2004) dentre 
outros. 
Além das diversas características previamente comentadas, a 
SPME possui algumas desvantagens em seu emprego. Dentre essas 
possíveis desvantagens estão o custo das fibras comerciais e também a 
fragilidade das mesmas. Em virtude disso, estão sendo produzidas fibras 
para SPME contendo suportes metálicos, o que aumenta 
consideravelmente a resistência desses materiais. 
 
 
2.4.2.2 Considerações Teóricas 
Na SPME acontecem equilíbrios simultâneos em um sistema 
multifásico. Um sistema trifásico ideal simples pode ser considerado 
como uma fibra mergulhada numa matriz aquosa em contato com um 
espaço confinado (headspace). Sistemas reais são mais complexos, 
sendo que os analitos podem interagir entre si, com as paredes do frasco 
ou até mesmo com algum material particulado que possa estar presente 
na amostra (Borges et al., 2015). 
Mesmo que seja aplicado o modo de imersão direta, caso o frasco 
contendo a amostra não esteja completo, e os analitos apresentarem 
baixas pressões de vapor, uma pequena quantidade dos mesmos pode 
migrar da matriz ao headspace. Desta forma, o sistema deve ser 
considerado de três fases.  
Tendo-se uma relação simplificada de um sistema de três fases 
em SPME, existem algumas importantes considerações sobre o 
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equilíbrio estabelecido em relação aos seus constituintes. Desta forma o 
sistema pode ser dividido em três partes principais: 
- fibra (f) 
- matriz (m) e  
- headspace (h)  
Supondo um sistema ideal trifásico, antes da extração - seja ela 
direta ou no headspace - uma quantidade inicial de analito n0 estaria 
presente na matriz em concentração Co em um volume Vm. Completada a 
extração, no equilíbrio, pode-se dizer que a quantidade de analito 
presente na matriz da amostra é a soma das quantidades presentes 
quando a condição de equilíbrio é alcançada nos três constituintes do 
sistema (matriz, headspace e fibra) e pode ser representada pela equação 
14. 
 
                                                                  Eq. 14 
 
Onde: 
   = quantidade inicial do analito presente na amostra 
   = quantidade de analito extraída pela fibra, no equilíbrio  
    = quantidade de analito presente no headspace da amostra, no 
equilíbrio 
    = quantidade de analito presente na matriz da amostra, no 
equilíbrio 
 
No processo de microextração podem ser considerados os 
seguintes equilíbrios e as respectivas constantes de equilíbrio (K) entre o 
analito (A) e as partes constituintes do sistema, conforme equações 15 e 
16. 
 
A(matriz)   A(headspace)              = 
   
  
                    Eq. 15 
 
   A(headspace)   A(fibra)             = 
  
   
                      Eq. 16 
 
Somando-se as equações 15 e 16 pode-se chegar à equação 17 
resultante do processo de microextração. 
   A(matriz)   A(fibra)                = 
  
  





   = concentração do analito extraída pela fibra 
   = concentração do analito presente na matriz 
    = concentração do analito presente no headspace da amostra 
      = constante de equilíbrio matriz – headspace 
      = constante de equilíbrio headspace – fibra 
     = constante de equilíbrio matriz – fibra 
 
Utilizando as equações anteriores e fazendo-se algumas relações 
matemáticas, pode-se calcular a quantidade de analito extraída pela 
fibra, mostrada na equação 18. 
 
                    
              
                      
                 Eq. 18 
 
Atingido o equilíbrio, a quantidade extraída de analito é 
diretamente proporcional a sua concentração inicial na amostra, ou seja, 
em condições ideais de equilíbrio a SPME é uma técnica quantitativa de 
preparo de amostras. Entretanto, mesmo sendo uma técnica de extração 
quantitativa não significa que ocorra extração exaustiva, isto é, que a 
totalidade do analito presente no sistema seja extraída pela fibra. Na 
verdade, excluindo casos específicos, uma fração muito pequena da 
quantidade de analito presente na amostra é extraída (Borges et al., 
2015). 
 
2.4.2.3 Aspectos cinéticos em SPME 
Seja qual for o mecanismo físico-químico relevante na extração 
(absorção ou adsorção), o tempo necessário para que sejam atingidos os 
equilíbrios de distribuicão dos analitos entre amostra, fibra e headspace 
depende da velocidade com que as moléculas dos analitos são 
transportadas por essas fases e atravessam as interfaces dos 
componentes do sistema (Borges et al., 2015). Por exemplo, 
considerando-se uma extração no modo DI e uma agitação perfeita, ou 
seja, a fase aquosa se move tão rapidamente em relação ao recobrimento 
da fibra que todos os analitos têm acesso à fase extratora.  
Neste caso, quando a fibra é colocada na amostra contendo os 
analitos é imediatamente formada uma fina camada próxima à superfície 
do recobrimento na qual estão presentes os analitos. Após um 
determinado tempo, as moléculas dos analitos se difundem 
progressivamente para uma camada mais profunda no recobrimento e 
alcançam o equilíbrio. Desta forma, sob perfeitas condições de agitação, 
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pode-se dizer que a velocidade de sorção é determinada pela difusão dos 
analitos pelo recobrimento polimérico (Pawliszyn, 2009). 
Em teoria, o equilíbrio entre fases somente poderia ser alcançado 
em um intervalo infinito de tempo. Na prática, defini-se o tempo de 
equilíbrio teq como aquele necessário para que sejam sorvidos 95% da 
quantidade máxima teórica extraível do analito (Borges et al., 2015). 
Esse tempo de equilíbrio é relacionado com a espessura do filme 
sorvente e o coeficiente de difusão do analito na fase sortiva, de acordo 
com a equação 19. 
 
                             = 
  
 
   
                          Eq. 19 
 
Onde:  
  = espessura do recobrimento  
  = coeficiente de difusão do analito no recobrimento 
 
Em condições reais, independente do nível de agitação, sempre 
haverá uma camada estagnada da amostra que estará em contato com a 
superfície da fibra e não é agitada com a mesma intensidade que o 
restante da matriz. Essa região é chamada de camada-limite (boundary 
layer) de espessura δ, sendo que à medida que se distancia dessa camada 
o movimento da amostra aumenta. O transporte dos analitos através da 
camada-limite se faz exclusivamente pela difusão, sendo mais lenta que 
o restante da amostra, em que o transporte se dá por convecção. A 




Figura 7. Representação da camada-limite em uma amostra. 
 
Fonte:  (Pawliszyn, 2009). 
 
A etapa limitante no transporte de moléculas do analito da 
amostra para a interface fibra/amostra é a camada-limite. Quanto menor 
a espessura dessa camada, mais rápida é a difusão dos analitos. Desta 
forma, para garantir menores espessuras de camada δ empregam-se 
vigorosas agitações em SPME. A Figura 8 mostra alguns perfis de 
extração de benzeno a uma concentração de 1 mg L
-1
 em água, 
utilizando-se diferentes taxas de agitação. 
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Figura 8. Perfis de extração de benzeno a uma concentração de 1 mg L
-
1
 em água com diferentes taxas de agitação. 
 
Fonte: (Pawliszyn, 2009). 
 
Através do gráfico mostrado na Figura 8, o qual relaciona a 
fração em massa extraída no equilíbrio e o tempo de extração, pode se 
ter uma ideia do perfil de extração utilizando-se diferentes taxas de 
agitação da amostra. Como se pode ver, com uma agitação deficiente da 
amostra (curva C) o tempo para se atingir o equilíbrio é extremamente 
longo. Em SPME podem ser empregadas taxas de extração mais 
acentuadas comparadas às taxas de agitação em SDME, tendo em vista 
que nesta última a estabilidade da gota torna-se muito prejudicada com 
altas taxas de agitação. 
A equação 19 pode ser modificada para incluir o coeficiente de 
partição entre a fibra e a matriz (Kfm), resultando em uma expressão 
mais próxima da realidade e mostrada na equação 20. 
 
                                      = 3δ 
     
  
                           Eq. 20 
Onde: 
Dm = coeficiente de difusão do analito na matriz 
Kfm = constante de distribuição do analito entre a fibra e a matriz 
 
Através da equação 20 pode-se concluir que o tempo de 
equilíbrio é mais dependente da difusão do analito na matriz aquosa 
estacionária (Dm) do que na fibra. Além disso, fibras com recobrimentos 
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finos levam a extrações mais rápidas, porém a quantidade de material 
extraído é menor o que limita a detectabilidade. Além da espessura da 
camada-limite e do recobrimento da fibra, a constante de distribuição 
fibra/matriz (Kfm) também afeta o equilíbrio (Borges et al., 2015).  
 
 
2.4.2.4 Principais parâmetros a serem otimizados em SPME 
2.4.2.4.1 Modos de extração em SPME 
A microextração em fase sólida apresenta três modos de extração, 
um desses modos é caracterizado pela imersão direta da fibra na amostra 
(DI), o outro é chamado de extração no headspace (HS) e um terceiro é 
a extração com fibra protegida. Nesse último, uma membrana 
microporosa é empregada para a proteção da fibra quando a mesma é 
imersa na amostra, sendo geralmente utilizado na análise de amostras 
muito complexas, contendo sólidos em suspensão ou material 
particulado que possam danificar a fibra de SPME. Entretanto, há 
poucos relatos na literatura sobre a utilização desse modo de 
amostragem comparado aos modos DI e HS. Em virtude disso, esses 
dois modos serão abordados nesse estudo. 
Para o modo de imersão direta é estabelecido um equilíbrio entre 
o recobrimento da fibra e a amostra propriamente dita. Esta forma de 
extração é bastante utilizada quando os analitos apresentam uma baixa 
pressão de vapor, ou seja, apresentam baixa volatilidade e, desta forma, 
esses analitos apresentam certa dificuldade em serem liberados para o 
headspace da amostra.  
O outro modo de microextração envolve a extração no headspace 
da amostra, ou seja, no espaço que apresenta espécies no estado gasoso 
acima da amostra. Desta forma, é estabelecido um equilíbrio entre a 
matriz da amostra, o espaço superior acima da amostra e a fase extratora 
da fibra de SPME. Esse modo de extração tem sido utilizado para a 
extração de compostos voláteis em diversas matrizes, incluindo 
legumes, frutas, sucos, refrigerantes ou bebidas alcoólicas (Kataoka et 
al., 2000). A Figura 9 mostra um esquema dos dois principais modos de 




Figura 9. Esquema da DI-SPME (A) e HS-SPME (B). 
 
Fonte: Autoria própria (2014). 
 
Mais recentemente, foi desenvolvido um novo modo de extração 
que engloba a utilização dos modos de imersão direta e headspace em 
um mesmo procedimento de microextração. Esse modo foi chamado de 
DI-HS-SPME e tem como principal vantagem a eficiente extração de 
compostos com comportamentos bastante distintos em relação às suas 
volatilidades. Esse novo modo de extração foi utilizado com sucesso na 
determinação de BTEX e HPA (Bianchin et al., 2012), e THM e 




2.4.2.4.2 Tempo de extração 
Essa é uma variável bastante importante em SPME. Vários 
fatores afetam o tempo necessário para uma eficiente transferência de 
massa do analito para a camada-limite e, posteriormente para o 
recobrimento extrator. Alguns desses fatores incluindo a agitação da 
amostra, o coeficiente de distribuição fibra/matriz e a espessura do filme 
já foram discutidos nos aspectos cinéticos referentes à SPME. 
Outro importante fator associado ao tempo de extração em SPME 
é a característica físico-química dos analitos. Dependendo da pressão de 
vapor dos analitos estes estarão presentes em maiores quantidades no 
headspace da amostra ou na própria matriz da mesma.  
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Caso os analitos possuam alta pressão de vapor (alta volatilidade) 
haverá uma maior concentração dos mesmos no HS da amostra. 
Entretanto, no equilíbrio, a quantidade extraída será a mesma se a fibra 
estiver localizada imersa na amostra ou no headspace e os volumes de 
amostra e do HS se mantiverem constantes. Mas nesse caso, a cinética 
de extração será muito diferente, sendo favorecida a extração no HS da 
amostra. Caso os analitos possuam baixa pressão de vapor (baixa 
volatilidade) o princípio será o mesmo, porém a cinética será favorecida 




2.4.2.4.3 Temperatura de extração 
A variação na temperatura de extração em SPME afeta tanto a 
posição dos equilíbrios envolvidos quanto a velocidade com que são 
atingidos. Em relação à cinética de extração, à medida que se aumenta a 
temperatura a transferência de massa entre as fases envolvidas também 
aumenta.  
Por exemplo, para extrações no modo headspace da amostra, 
deve-se garantir que uma significante quantidade de analitos migre da 
amostra para o headspace, essa migração pode ser bastante favorecida 
com um aumento da temperatura em virtude de um aumento nos 
coeficientes de difusão e das constantes de Henry. Entretanto, quando a 
temperatura é aumentada também ocorre uma diminuição dos 
coeficientes de distribuição dos analitos em relação à fase extratora. 
Esse decréscimo nos coeficientes de distribuição dos analitos 
pode ser explicado em função do efeito exotérmico de sorção dos 
analitos no recobrimento polimérico. Esse efeito pode ser contornado 
com a utilização da chamada “cold-fiber” SPME (Zhang e Pawliszyn, 
1995; Merib, Nardini, et al., 2013), na qual a fibra é mantida resfriada 
enquanto que a temperatura da amostra pode ser aumentada, facilitando 
a liberação dos analitos da matriz para o headspace da amostra. 
Desta forma, torna-se fundamental uma otimização adequada das 
temperaturas de extração em um procedimento de SPME para garantir 
que boas eficiências de extração sejam obtidas, bem como para reduzir 







2.4.2.4.4 Ajuste da força iônica 
Como previamente discutido em SDME, a adição de um sal pode 
aumentar a eficiência de extração em métodos envolvendo SPME. Para 
o ajuste da força iônica o NaCl é comumente usado. Geralmente, um 
aumento na quantidade extraída é observado com um aumento na 
concentração de sal, até o alcance de um máximo, seguido por um 
decréscimo na massa extraída de analito quando se adiciona uma maior 
quantidade de sal. 
Esse comportamento pode ser explicado devido a dois processos 
envolvidos simultaneamente. Inicialmente, uma maior quantidade de 
analito é extraída devido ao fenômeno chamado “salting out” pelo fato 
de as moléculas de água formarem esferas de hidratação ao redor dos 
íons provenientes do sal (solvatação). Essas esferas de hidratação 
reduzem a concentração de moléculas de água disponíveis para 
dissolverem as moléculas de analitos, desta forma os analitos são 
melhores extraídos pelos recobrimentos das fibras. 
Em contrapartida, em altas concentrações de sal, a interação dos 
íons de sal com as moléculas dos analitos pode se tornar significante, o 
que pode ocasionar um decréscimo na mobilidade das moléculas dos 
analitos para o recobrimento (Pawliszyn, 2009). 
Quando se utiliza SPME em amostras contendo altas 
concentrações de sal e separações envolvendo cromatografia a gás é 
aconselhável que a fibra seja lavada previamente à sua dessorção 
térmica. Caso contrário, é possível a ocorrência de deposição de cristais 
de sais sobre a superfície da mesma podendo ocasionar problemas de 
precisão e exatidão no método. 
 
 
2.4.2.4.5 Ajuste do pH da amostra 
Levando-se em consideração que somente espécies não 
dissociadas podem ser extraídas pelo recobrimento da fibra, o ajuste do 
pH de uma solução aquosa afetará a constante K para espécies 
dissociáveis segundo a equação 21. 
                        
    
      
  
                                          Eq. 21 
 
Onde: 
    = constante de distribuição entre a amostra e a fibra do analito 
em sua forma não dissociada. 
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   = constante de acidez do analito dissociado 
 
Utilizando-se estas definições, pode-se verificar que uma 
condição ideal para analitos ácidos é a utilização de um pH da amostra o 
qual seja 2 unidades menores que o valor de pKa. Em contrapartida, 
para analitos básicos um pH 2 unidades acima do pKa favorecerá a 
extração, tendo em vista que a forma neutra do analito predominará 
(Pawliszyn, 2009).  
 
 
2.4.2.4.6 Escolha da fase extratora em SPME 
Outro fator fundamental em extrações envolvendo SPME é a 
escolha de um recobrimento extrator adequado para o tipo de compostos 
que se deseja determinar. Para a seleção da fibra deve-se levar em 
consideração a seletividade do recobrimento em relação aos analitos, a 
sua compatibilidade com a matriz e a espessura do filme extrator 
(Borges et al., 2015). 
Na Figura 10 é mostrado um quadro contendo os principais 
recobrimentos disponíveis comercialmente para SPME, bem como as 





Figura 10. Quadro para auxílio na seleção de um recobrimento extrator 
para SPME, dependendo das características de volatilidade e polaridade 
dos analitos. 
 
Fonte: (Pawliszyn, 2009). 
 
Como pode ser observado pelo quadro da Figura 10, para a 
análise de espécies químicas de baixa polaridade são indicados os 
recobrimentos compostos por PMDS, enquanto que para espécies que 
possuem uma maior polaridade as fibras compostas por PA são mais 
adequadas. Em relação às fibras de recobrimentos mistos incluindo 
DVB/PMDS, estas são indicadas para compostos voláteis e com alta 
polaridade.  
Em fibras com recobrimentos mistos tais como DVB/PDMS, 
algumas vezes o mecanismo de extração é definido como sendo 
simultaneamente absorção e adsorção, já que estes recobrimentos são 
dispersões de um sólido adsorvente em um polímero que, a princípio, 
atua como sorvente. Entretanto, foi observado que a contribuição do 
material absorvente é muito baixa na massa total extraída de analito, 
com isso foi definido que o mecanismo preponderante que atua sobre 
esses recobrimentos mistos é a adsorção (Borges et al., 2015). 
Mesmo com a boa capacidade de extração das fibras comerciais 
frente a uma diversa gama de compostos, tem crescido muito os estudos 
no sentido do desenvolvimento de novas fases extratoras para SPME. 
Um dos objetivos desses estudos tem sido a fabricação de fases 
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extratoras resistentes e que apresentem boa capacidade de extração, bem 
como uma redução nos custos das análises. Muitas vezes, recobrimentos 
que possuam uma seletividade maior para determinados tipos de analitos 
são estudados. 
Tendo em vista esses fatores, a classe de compostos que 
compreende os líquidos iônicos vem sendo bastante estudada não só 
como fases extratoras alternativas em SPME, mas também em diversas 
subdivisões da química analítica. Isso se dá muito em função das 
propriedades físico-químicas desses compostos, os quais possuem 




2.5 Líquidos iônicos em química analítica 
Em química analítica há sempre o desafio de desenvolver e 
aperfeiçoar técnicas versáteis e que possuam boa aplicabilidade. Nesse 
sentido, os líquidos iônicos têm sido uma classe de compostos muito 
utilizada em diversas técnicas analíticas, tanto na parte de preparo de 
amostras quanto na área de separações. 
Desde a sua descoberta em 1914, os líquidos iônicos têm sido 
objeto de vários estudos. As aplicações em química analítica têm 
crescido muito nos últimos anos e contribuiram para o rápido 
crescimento dessa área. Esses compostos são conhecidos como sais 
orgânicos que possuem pontos de fusão menores ou iguais a 100 °C, e 
na maioria dos casos são formados por um cátion orgânico e um ânion 
orgânico/inorgânico. É estimado que a possibilidade de combinações 
diferentes para a formação de líquidos iônicos possa alcançar a ordem 
de 10
18
 (Ho, Zhang, et al., 2014). 
Dentre as características dos líquidos iônicos estão a alta 
estabilidade térmica, pressão de vapor desprezível e não 
inflamabilidade. Além de viscosidades variadas, condutividade e 
miscibilidade em diferentes solventes. Na Figura 11 são representadas 







Figura 11. Estrutura química dos cátions e ânions mais comuns de 
líquidos iônicos empregados. 
Cátions   
 
  
Imidazol Piperidínio Amônio 
   
   
Fosfônio Pirrolidínio Piridínio 
   
Ânions   





















Cloreto Iodeto Brometo 
 
Fonte: Adaptado de (Ho, Zhang, et al., 2014). 
 
Em relação às propriedades de solvatação, os líquidos iônicos 
podem ser estruturados para compreenderem interações que vão desde 
forças dispersivas, interações intermoleculares envolvendo dipolos 
permanentes, interações de hidrogênio e interações eletrostáticas. Desta 
forma, dependendo da estrutura dos compostos, alguns tipos de 
interações predominantes podem ser observadas, como por exemplo, a 
presença de um grupo aromático na estrutura do líquido iônico pode 
favorecer as interações π-π com algum soluto que contenha anel 
aromático em sua estrutura. Já a presença de uma longa cadeia alquílica 
no líquido iônico pode fazer com que as interações dispersivas entre o 
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mesmo e algum soluto com baixa polaridade sejam predominantes 
(Hantao et al., 2015). 
Essa multiplicidade de interações permite que os líquidos iônicos 
possam ser ajustados complementarmente aos analitos, ou seja, a 
estrutura dos líquidos iônicos pode ser ajustada para que potencialize 
algum tipo específico de interação com os compostos que se deseja 
determinar. Desta forma, a seletividade pode ser bastante favorecida. 
Nos últimos anos, a utilização de líquidos iônicos nas diferentes 
técnicas de preparo de amostra tem crescido consideravelmente. Estudos 
envolvendo a extração de analitos através da utilização de líquidos 
iônicos têm sido reportados para SDME (Manzoori, J. et al., 2009; 
Manzoori, J. L. et al., 2009; Pena-Pereira et al., 2009; Wen et al., 2011), 
HF-LPME (Abulhassani et al., 2010; Ma et al., 2011; Ge e Lee, 2012) e 
DLLME (Yousefi e Shemirani, 2010; Zhang et al., 2011; Zhang et al., 
2012). Uma outra técnica de preparo de amostras que foi beneficiada 
com a utilização dos líquidos iônicos foi a SPME. 
No caso da SPME, foram desenvolvidas fases extratoras baseadas 
em polímeros de líquidos iônicos (PIL) para o uso em cromatografia a 
gás. Essa síntese de polímeros a partir de líquidos iônicos surgiu através 
do estudo de Anderson e colaboradores (Zhao, F. et al., 2008), 
proporcionando a formação de polímeros estáveis termicamente e com 
boa resistência e estabilidade. 
 
 
2.5.1 Líquidos iônicos poliméricos - PIL 
Como brevemente comentado no tópico anterior, os líquidos 
iônicos poliméricos, ou simplesmente PIL, foram introduzidos como 
sorventes em SPME no ano de 2008. Esses compostos são polímeros 
sintetizados a partir de monômeros de líquidos iônicos e apresentam 
diversas vantagens quando utilizados como fases extratoras em SPME, 
incluindo boa estabilidade mecânica e térmica e, além disso, a 
possibilidade de inserção de substituintes em suas estruturas o que pode 
favorecer a seletividade frente a determinados analitos (Yu et al., 2013). 
Em relação à estabilidade térmica dessas moléculas, a natureza do 
ânion desempenha uma influência mais pronunciada se comparada ao 
cátion. Líquidos iônicos que contêm ânions orgânicos geralmente 
apresentam estabilidade térmica mais elevada em comparação com os 
ânions inorgânicos (Ngo et al., 2000). Foi demostrado também que íons 


















et al., 2000; Huddleston et al., 2001). As estabilidades térmicas 
inferiores dos haletos são devido à natureza nucleofílica destes ânions, 
uma vez que é possível a substituição nucleofílica entre os mesmos e os 
substituintes alquil dos cátions (Awad et al., 2004; Ho et al., 2011). 
Algumas técnicas de produção de fibras contendo líquidos 
iônicos foram abordadas, incluindo polímeros de líquidos iônicos 
ligados a partículas de sílica (Wanigasekara et al., 2009), compósitos de 
líquidos iônicos poliméricos eletroquimicamente depositados (Gao et 
al., 2011), e compósitos de líquidos iônicos derivados de reações sol-gel 
(Liu et al., 2010). Além disso, fases extratoras baseadas em líquidos 
iônicos poliméricos utilizando-se suportes modificados de sílica fundida 
(Zhao, F. et al., 2008) e aço inoxidável (Feng et al., 2011) também 
foram descritos. 
Mais recentemente, Anderson e colaboradores apresentaram um 
modo de produção de fibras para SPME baseado na polimerização “on-
fiber” sem a utilização de solventes (Ho et al., 2012). Esse modo 
consistiu na aplicação de radiação ultravioleta para a polimerização dos 
líquidos iônicos, produzindo recobrimentos bastante resistentes e 
eficientes. A Figura 12 mostra uma micrografia de uma fibra para 
SPME depois de 50 ciclos de extração, produzida em suporte de sílica 
fundida através do processo de polimerização descrito nesse parágrafo. 
 
Figura 12. Micrografia de fibra para SPME depois de 50 ciclos de 
extração, produzida em suporte de sílica fundida através do processo de 
polimerização mediante luz ultravioleta. 
 
Fonte: (Ho et al., 2012). 
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Em outro estudo, o mesmo grupo de pesquisas apresentou um 
avanço nessa metodologia de produção de fibras, através da utilização 
de suportes de nitinol como base para os recobrimentos poliméricos 
(Ho, Toledo, et al., 2014). As propriedades da liga formada por Ni e Ti 
(nitinol) incluindo estabilidade mecânica, robustez e flexibilidade 
(Nardini et al., 2013) permitiram que a resistência térmica e mecânica 
das fibras fosse significativamente aumentada se comparada ao suporte 
de sílica fundida primeiramente utilizado. 
Para exemplificar a aplicabilidade desses materiais, é mostrado 
na Tabela 2 uma lista com alguns estudos previamente publicados. Essa 
tabela contém os analitos e algumas das características da metodologia 
utilizada (tempo de extração e temperatura de dessorção) e também o 
tipo de líquido iônico polimérico empregado nas suas determinações. 
 
Tabela 2. Estudos previamente reportados na literatura envolvendo PIL. 
Analito 




















































































































Capítulo III. Objetivos 
3.1 Objetivo Geral 
 Desenvolver e aplicar um modo alternativo de extração para a 
técnica de SDME e SPME (utilizando PIL) através da utilização da 
imersão direta (DI) e extração no headspace (HS) em um mesmo 
procedimento de microextração (DI-HS-SDME).  
 
3.2 Objetivos Específicos 
 Propor a utilização do modo DI-HS-SDME em amostras 
aquosas contendo analitos de diferentes classes 
 Realizar otimizações para a determinação das melhores 
condições experimentais do modo DI-HS-SDME. 
 Determinar os parâmetros analíticos de mérito, incluindo  limite 
de detecção, limite de quantificação, faixa linear, linearidade, exatidão 
(ensaios de recuperação) e precisão (desvio padão relativo) para análises 
envolvendo DI-HS-SDME 
 Avaliar amostras reais de água de torneira utilizando DI-HS-
SDME 
 Produzir fibras para SPME utilizando líquidos iônicos 
poliméricos como fase extratora 
 Utilizar a microscopia eletrônica de varredura para avaliar os 
recobrimentos poliméricos produzidos  
 Aplicar o modo de extração DI-HS-SPME na determinação de 
compostos com comportamentos físico-químicos muito distintos. 
 Comparar as eficiências de extração do modo proposto nesse 
estudo com os tradicionais modos de DI e HS. 
 Determinar os parâmetros analíticos de mérito tais como limite 
de detecção, limite de quantificação, faixa linear, linearidade, exatidão 
(ensaios de recuperação) e precisão (desvio padão relativo). 
 Determinar compostos com volatilidades bastante distintas em 
amostras de água de torneira e água de rio. 
 Produzir fibras para SPME compatíveis com cromatografia 
líquida. 
 Otimizar as condições para a extração de fármacos, fenóis e 
inseticidas. 
 Determinar os parâmetros analíticos de mérito e avaliar 







Capitulo IV - Determinação simultânea de contaminantes 
ambientais de diferentes volatilidades em água de torneira 
utilizando uma nova abordagem para o procedimento de 
microextração em gota única 
 
 
4.1 Introdução  
Tendo em vista o enfoque pela busca de configurações simples e 
eficientes para as técnicas de microextração, bem como a necessidade da 
determinação de analitos com distintas propriedades físico-químicas, foi 
proposto um novo modo de extração para a microextração em gota 
única. Esse modo de extração foi chamado de DI-HS-SDME e foi 
utilizado para a determinação de compostos possuindo ampla faixa de 
volatilidade em amostras de água de torneira. Trihalometanos, 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e hidrocarbonetos possuindo 
maior volatilidade (benzeno, etil benzeno, o-m-p-xileno) foram 
utilizados como analitos. O tipo de solvente extrator foi otimizado 
utilizando diferentes solventes comumente empregados em SDME, bem 
como o volume do mesmo. As condições de extração foram otimizadas 
mediante planejamento composto central e foram feitas comparações 
relativas entre as eficiências de extração para os modos de DI-SDME e 
HS-SDME, bem como utilizando-se a nova abordagem proposta (modo 
DI-HS-SDME). Os parâmetros analíticos de mérito incluindo LOD, 
LOQ, faixa linear e precisão foram determinados, também sendo 
realizados ensaios de recuperação relativa dos analitos em amostras de 
água de torneira coletadas diretamente no Laboratório de Cromatografia 
e Espcetrometria Atômica do Departamento de Química da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
 
4.2 Materiais e métodos 
4.2.1 Instrumentação  
Para a realização desse estudo foi utilizado um cromatógrafo a 
gás equipado com detector por espectrometria de massas modelo GC-
MS-QP 2010 Plus Shimadzu (Shimadzu Inc., Kyoto, Japão). Esse 
instrumento possui injetor com e sem divisão de fluxo e gás hélio de alta 
pureza como gás de arraste. Foi utilizada coluna cromatográfica capilar 
modelo Restek Rtx® com dimensões 30 m x 0,25 mm 0,25 µm (Restek, 
Bellefonte, Estados Unidos). A programação de temperatura utilizada 
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para o forno do cromatógrafo foi iniciada em 40 °C (mantida por 10 
min), 20 °C min
-1
 até 80 °C e 6 °C min
-1
 até 300 °C (mantida por 3 min). 
A temperatura do injetor foi ajustada a 260 °C e a da fonte de ionização 
e da interface a 270 °C e 280 °C, respectivamente. O fluxo de gás hélio 
foi mantido em 1,0 mL min
-1
, com injeção no modo de divisão de fluxo 
na razão de 1:10. O espectrômetro de massas foi ajustado no modo de 
impacto de elétrons a uma energia de 70 eV. As análises foram 
realizadas no modo SIM (do inglês, selected ion monitoring) e a escolha 
das m/z foi baseada nos espectros de massa fornecidos pelo Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, do inglês National Institute of 
Standards and Tecnology) e são apresentadas na Tabela 3, sendo a m/z 
marcada em negrito utilizada para a quantificação. A aquisição de dados 
foi realizada mediante software GC-Solution (Shimadzu). 
 
Tabela 3. Relação de m/z selecionadas para análises no espectrômetro 
de massas, os valores em negrito representam os fragmentos utilizados 
para a quantificação. 
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4.2.2 Materiais em geral 
Para a realização deste estudo foram utilizados os materiais 
listados abaixo: 
 Frascos hermeticamente vedados com septos de PTFE/Silicone 
(Supleco, Bellefonte, EUA).  
 Balança analítica modelo AY 220 Marte (Mars Trade, 
Instrumentação Analítica, São Paulo, Brasil). 
 Banho termostatizado modelo NT 269 (Nova Técnica, São 
Paulo, Brasil).  
 Banho termostatizado (Microquimica Ind. e Com Ltda, Palhoça, 
Santa Catarina, Brasil). 
 Agitadores magnéticos modelo MQAMA 301 (Microquimica 
Ind. e Com Ltda, Palhoça, Santa Catarina, Brasil). 
 Microesseringa de 10 μL tipo gas tight modelo 1700 marca 
Hamilton (Hamilton, Reno, EUA).  
 Balões volumétricos com capacidade de 10 mL. 
 Micropipetadores com capacidade variável (100 – 5000 µL) 
(Labmate, Polônia, Digipet). 
 
 
4.2.3 Reagentes e soluções 
Os seguintes reagentes e soluções foram utilizados: 
 Cloreto de sódio P.A. (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). 
 1-octanol, tolueno, n-hexano, acetona, metanol todos com 99% 
ou mais de pureza (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). 
 Água ultrapurificada (Mega Purity, Billerica, EUA). 
 Soluções estoque de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
acetona contendo acenaftileno, fluoreno, fenantreno, antraceno, 
benzo(a)antraceno, criseno e pireno (Supelco, Bellefonte, EUA) na 
concentração de 500 μg mL
-1
.  
 Solução estoque de THM contendo clorofórmio, 
bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromofórmio na 
concentração de 200 μg mL
-1
 em metanol (Supelco). 
 Solução estoque contendo benzeno, tolueno, etilbenzeno, o-p-
m-xileno na concentração de 2000 μg mL
-1




4.3 Parte Experimental 
4.3.1 Escolha do solvente extrator e otimização do volume da 
gota 
A seleção do solvente extrator foi realizada utilizando-se n-
hexano, tolueno e 1-octanol. Soluções aquosas contendo 200 μg L
-1
 de 
trihalometanos, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e 
hidrocarbonetos possuindo maior volatilidade (benzeno, etil benzeno, o-
m-p-xileno) foram submetidas às microextrações utilizando-se 1,0 μL de 
cada solvente. Os modos de HS e DI foram empregados para verificar o 
solvente que apresentou maior eficiência e estabilidade. A estabilidade 
da gota de solvente orgânico foi verificada univariadamente, utilizando-
se tempo de extração de 40 minutos e as temperaturas de 20, 30 e 45 °C, 
sendo empregadas amostras de 10 mL de água ultrapurificada.  
Após a escolha do solvente extrator, o volume da microgota 
também foi otimizado. Amostras de 10 mL de água ultrapurificada 
contendo 200 μg L
-1
 de cada analito e volumes de 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 μL 
foram empregados. Para o modo HS foi utilizada temperatura de 
extração de 20 °C e tempo de extração de 20 minutos. Em relação ao 
modo DI, uma temperatura de 40 °C e tempo de extração de 30 minutos 
foram utilizados.  
 
 
4.3.2 Procedimento experimental para a SDME  
Os procedimentos de SDME foram realizados em três modos 
distintos (HS, DI e DI-HS), para o modo HS e o modo de DI apenas um 
banho termostatizado foi utilizado e a temperatura foi ajustada de 
acordo com as condições de extração desejadas. Após o tempo 
necessário para a extração, o solvente foi retraído para o interior da 
microsseringa e esta conduzida ao injetor do cromatógrafo a gás, para a 
dessorção térmica. 
Para a abordagem DI-HS-SDME, dois banhos termostatizados 
foram dispostos lado a lado para facilitar a transferência do frasco que 
continha a amostra aquosa e a microsseringa. Um esquema do 
procedimento de microextração empregado para o modo DI-HS-SDME 
é mostrado na Figura 13. 
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Figura 13. Esquema do procedimento de DI-HS-SDME proposto nesse 
estudo. 
 
Fonte: Autoria própria (2015). 
 
Inicialmente, o modo de microextração em DI foi realizado no 
banho termostatizado 1, após o tempo de extração necessário, a 
microgota de solvente orgânico foi retraída para o interior da 
microsseringa e o frasco contendo a amostra e a microsseringa foi 
transferido para o banho termostatizado 2.  
Utilizando-se o banho termostatizado 2, a microgota foi exposta 
novamente, desta vez no headspace da amostra. Após o tempo de 
extração necessário no modo HS, a microgota foi novamente retraída e a 
microsseringa contendo o solvente foi conduzida ao injetor do 
cromatógrafo a gás para posterior determinação cromatográfica. 
 
 
4.2.3 Otimização das condições de extração 
A determinação das condições otimizadas de extração foi 
realizada através da aplicação de planejamentos compostos centrais em 
cada modo (DI, HS e DI-HS-SDME). As variáveis estudadas no 
planejamento multivariado foram o tempo e temperatura de extração, 
bem como a modificação da força iônica da amostra aquosa através da 
adição de NaCl. 
Para o modo DI-HS-SDME foram utilizadas como variáveis o 
tempo total da extração, o percentual de tempo no modo HS e a adição 
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de cloreto de sódio na amostra. Nas Tabelas 4 e 5 são mostradas as 
matrizes de experimentos para os diferentes modos de extração. 
 
Tabela 4. Matriz de experimentos para o planejamento composto 
central utilizando os modos DI-SDME e HS-SDME. 
               Modo de extração 














Exp. 1 40 35 0,8 20 20 0,8 
Exp. 2 40 55 2,8 20 50 2,8 
Exp. 3 80 35 2,8 50 20 2,8 
Exp. 4 80 55 0,8 50 50 0,8 
Exp. 5  60 45 1,8 35 35 1,8 
Exp. 6 40 35 2,8 20 20 2,8 
Exp. 7 40 35 0,8 20 50 0,8 
Exp. 8 80 55 0,8 50 20 0,8 
Exp. 9 80 55 2,8 50 50 2,8 
Exp.10  60 45 1,8 35 35 1,8 
Exp. 11 26 45 1,8 10 35 1,8 
Exp. 12 94 45 1,8 60 35 1,8 
Exp. 13 60 28 1,8 35 10 1,8 
Exp. 14 60 62 1,8 35 60 1,8 
Exp. 15 60 45 0 35 35 0 
Exp. 16 60 45 3,6 35 35 3,6 












Tabela 5. Matriz de experimentos para o planejamento composto 
central utilizando o modo DI-HS-SDME. 










Exp. 1 40 20 0,8 
Exp. 2 40 80 2,8 
Exp. 3 80 20 2,8 
Exp. 4 80 80 0,8 
Exp. 5  60 50 1,8 
Exp. 6 40 20 2,8 
Exp. 7 40 80 0,8 
Exp. 8 80 20 0,8 
Exp. 9 80 80 2,8 
Exp. 10  60 50 1,8 
Exp. 11 26 50 1,8 
Exp. 12 94 50 1,8 
Exp. 13 60 0 1,8 
Exp. 14 60 100 1,8 
Exp. 15 60 50 0 
Exp. 16 60 50 3,6 
Exp. 17  60 50 1,8 
 
Os valores correspondentes às médias geométricas obtidas em 
cada experimento (para todos os analitos) foram levados em 
consideração para a construção das superfícies de resposta. Este 
tratamento estatísico foi realizado através do software Statistica 8.0. A 
partir dos pontos de máxima resposta, foram obtidos os valores ideais 
das condições de extração em cada modo abordado. 
 
 
4.3.4 Comparação da eficiência de extração entre os modos 
DI, HS e DI-HS-SDME 
Após a determinação das condições ideais, foi realizada uma 
comparação da eficência de extração de cada analito frente aos 
diferentes modos estudados. Neste caso, pode-se verificar o 
comportamento dos analitos com distintas propriedades físico-químicas 
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o que é particularmente interessante para amostras contendo diversos 
compostos de interesse. 
 
 
4.4.4 Determinação dos parâmetros analíticos de mérito e 
análise de amostras reais 
Tendo como base as condições otimizadas de extração para o 
modo DI-HS-SDME foram determinados os parâmetros analíticos de 
mérito, incluindo linearidade, faixa linear, precisão, limite de detecção 
(LOD) e limite de quantificação (LOQ). Para a construção da curva de 
calibração foi utilizado o método de adição de padrão sendo realizadas 
extrações em 5 diferentes concentrações para cada analito. 
O LOQ foi obtido de acordo com estudos previamente reportados 
na literatura (Dias et al., 2013; Merib, Simao, et al., 2013). O valor de 
LOQ foi calculado como o primeiro ponto da faixa linear dos analitos. O 
LOD foi obtido mediante a divisão do valor de LOQ por 3,3.  
 A exatidão do método foi avaliada mediante ensaios de 
recuperação relativa dos analitos em amostras reais de água de torneira. 
As amostras foram obtidas no Laboratório de Cromatografia e Absorção 
Atômica do Departamento de Química da Universidade Federal de 
Santa Catarina, sendo analisadas imediatamente após a coleta. 
 
 
4.5 Resultados e discussão 
4.5.1 Escolha do solvente extrator  
Um parâmetro de fundamental importância em técnicas de 
microextração em fase líquida é o tipo de solvente empregado. Desta 
forma, uma otimização para a escolha do solvente mais adequado em 
cada caso é de extrema necessidade. Essa escolha dependerá tanto das 
propriedades físico-químicas tanto do solvente orgânico utilizado, como 
das características dos analitos e da matriz em questão.  
Dentre as características desejáveis para um bom solvente 
extrator em SDME estão a insolubilidade ou baixa solubilidade em água 
(se o modo DI for aplicado), compatibilidade com a técnica de 
determinação analítica, baixa volatilidade, alta pureza devido à 
possibilidade de conter interferentes e baixa toxicidade (Kokosa et al., 
2009). 
 Neste estudo foram avaliados os solventes orgânicos n-hexano, 
tolueno e 1-octanol. A estabilidade desses solventes tanto no modo HS 
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como no modo DI foi estudada devido à utilização de ambos os modos 
de extração em um mesmo procedimento. Para estes experimentos 
foram utilizadas as condicões de extração previamente mencionadas na 
seção experimental desse capítulo.  
Levando em consideração a estabilidade da microgota e a 
volatilidade do solvente extrator, os melhores resultados foram obtidos 
utilizando-se 1-octanol. Quando o n-hexano foi empregado foram 
observados alguns problemas no modo HS devido à alta pressão de 
vapor desse solvente comparado aos demais testados, com isso, o 
volume da microgota foi reduzido drasticamente durante a exposição no 
HS da amostra aquosa, impossibilitando a injeção no cromatógrafo.  
Com o emprego de tolueno foi observada uma significante 
diminuição do volume da microgota para o modo DI. Esse fato pode ser 
explicado devido à constante de partição tolueno:água ser mais elevada 
para o tolueno em relação aos demais solventes testados.  
Tendo em vista o comportamento dos solventes orgânicos, o 1-
octanol apresentou maior estabilidade e resultados mais precisos. Essa 
estabilidade do 1-octanol pode ser explicada devido à baixa solubilidade 
em água, baixa pressão de vapor, cadeia carbônica relativamente longa a 
qual pode acomodar moléculas de analito com baixa polaridade. Além 
disso, a presença de grupos hidroxila pode ser importante para a 
estabilização de grupos funcionais polares presentes nas moléculas 
(Kokosa et al., 2009).  
 
 
4.5.2 Volume da microgota 
Nos procedimentos envolvendo SDME geralmente são 
empregados volumes de solventes orgânicos entre 1 e 3 μL. Apesar de 
volumes maiores possibilitarem um aumento na taxa de extração, pode 
também ocorrer o desprendimento da microgota da extremidade da 
agulha da microsseringa (Borges et al., 2015). Em extrações no modo 
DI, a utilização de agitação da amostra pode potencializar a 
instabilidade da microgota.  
Volumes de microgota de 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 μL de 1-octanol 
foram avaliados nesse estudo. O volume de 2,0 μL apresentou 
problemas de estabilidade no modo DI comparado aos demais volumes 
estudados, neste caso a microgota foi frequentemente perdida durante a 
realização dos experimentos. Entre os volumes de 0,5; 1,0 e 1,5; este 
último apresentou uma maior eficiência de extração, provavelmente em 
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virtude de apresentar uma maior quantidade de fase extratora o que 
proporcionou uma extração mais efetiva dos analitos.  
Outro importante fator referente à microgota é o formato da ponta 
da microsseringa utilizada. Essa ponta deve permitir, além de uma boa 
estabilidade, uma grande área de contato entre o solvente orgânico e a 
amostra. Neste trabalho foi utilizada uma microsseringa com ponta 
curvada a 22°, a qual é definida como uma das melhores para utilização 
nesse tipo de microextração visto que aproximadamente de 95 a 98% da 
gota pode ser recuperada pela microsseringa e levada ao instrumento de 
análise (Kokosa et al., 2009). 
 
 
4.5.3 Otimização das condições de extração  
Para a determinação das condiçoes ideais de extração nos modos 
HS-SDME, DI-SDME e DI-HS-SDME, planejamentos compostos 
centrais foram realizados conforme tabela previamente mencionada 
neste trabalho. Os analitos foram divididos em dois grupos distintos 
incluindo o grupo dos compostos mais voláteis (THM, benzeno, etil 




4.5.3.1 Otimização para o modo HS-SDME 
Para a otimização no modo HS-SDME, somente a média 
geométrica para o primeiro grupo de compostos foi levada em 
consideração, devido a uma maior eficiência de extração para esse grupo 
de compostos utilizando-se o modo HS. 
A média geométrica foi usada em virtude de alguns compostos 
apresentarem áreas cromatográficas muito superiores a outros, o que 
poderia ocasionar alguns problemas para a determinação da condição 
otimizada de extração. Desta forma, a utilização da média geométrica 
pode reduzir esse efeito. 
Foram construídas superfícies de resposta para a obtenção das 
condições ideais de extração em cada modo abordado nesse estudo. Na 
Figura 14 (A e B) são mostradas superfícies correspondentes ao modo 
HS-SDME utilizando-se as variáveis tempo e temperatura de extração, 




Figura 14. Superfícies de resposta obtidas para o modo HS-SDME, 
considerando a área cromatográfica dos compostos mais voláteis (THM, 




Fonte: Autoria própria (2015). 
 
De acordo com as superfícies de resposta e considerando somente 
os compostos com maior volatilidade, eficiências de extração mais 
elevadas foram obtidas com um tempo de extração de 35 minutos, 
temperatura de extração em 15 °C e 3,2 g de NaCl adicionados na 
amostra. Com o objetivo da utilização sequencial dos modos DI e HS 
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em um mesmo procedimento de microextração, esta temperatura 
otimizada para o modo HS (15 °C) foi utilizada posteriormente para o 
modo DI-HS-SDME. Os dados referentes às equações das superfícies e 
à tabela ANOVA estão dispostos no apêndice I deste documento. 
 
 
4.5.3.2 Otimização para o modo DI-SDME 
As condições de extração para o modo DI-SDME foram também 
otimizadas através de um planejamento composto central. A matriz de 
experimentos realizados para esse planejamento está disposta na Tabela 
4, previamente discutida. 
Uma estratégia de otimização similar à aplicada no modo HS foi 
realizada para a determinação das condições ideais no modo DI. Porém, 
contrariamente à utilização da área cromatográfica dos compostos mais 
voláteis, desta vez os valores obtidos para os compostos menos voláteis 
pertencentes ao segundo grupo (HPA) foram levadas em consideração. 
Neste caso, a média geométrica para esses compostos foi também 
utilizada, sendo as superfícies de resposta mostradas na Figura 15 (A e 
B). 
 
Figura 15. Superfícies de resposta obtidas para o modo DI-SDME, 






Fonte: Autoria própria (2015). 
 
Como pode ser observado através das superfícies de resposta na 
Figura 15, as condições que proporcionaram extrações mais eficientes 
desses compostos em DI-SDME foram obtidas com tempo de extração 
de 50 minutos ou mais, temperatura de extração de 40°C e 0,2 g de 
NaCl adicionado na amostra. Os dados referentes às equações das 




4.5.3.3 Otimização para o modo DI-HS-SDME 
Para a otmização do modo DI-HS-SDME foram utilizados os 
valores previamente otimizados para temperatura de extração nos modos 
DI (40 °C) e HS (15 °C). Tendo esses valores já definidos, as outras 
variáveis estudadas nesse modo de extração foram a massa de NaCl 
adicionada na solução, o tempo total de extração e o percentual desse 
tempo no qual a extração no modo HS foi realizada. 
Com o objetivo de criar uma condição compromisso para a 
eficiência de extração entre todos os analitos, a média geométrica 
correspondendo a todos os compostos estudados foi levada em 
consideração como resposta. As superfícies de resposta obtidas estão 




Figura 16. Superfícies de resposta obtidas para o modo DI-HS-SDME, 




Fonte: Autoria própria (2015). 
 
De acordo com as superfícies de resposta da Figura 16, pode ser 
observado que um tempo total de extração de 80 minutos utilizando-se 
40% desse tempo (32 minutos) no modo HS obteve-se extrações mais 
eficientes. Em relação à massa de NaCl adicionada na amostra, 
observou-se que 1,2 g foi a condição ideal para esta variável. Os dados 
referentes às equações das superfícies e à tabela ANOVA estão 
dispostos no apêndice III deste documento. 
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4.5.4 Comparação entre a eficiência de extração para os 
diferentes modos  
Foi observado que a extração dos compostos com menor 
volatilidade (HPA com maior massa molecular) foi prejudicada 
utilizando-se o modo HS. Em contrapartida, a extração dos compostos 
possuindo maior volatilidade (THM, benzeno, etil benzeno e xilenos) 
apresentou boa eficiência utilizando-se HS-SDME em comparação com 
DI-SDME. Para o modo DI-SDME foi observado o inverso, sendo 
extraídos com maior eficiência os compostos com maior massa 
molecular (HPA). Tendo em vista essa grande diferença na eficiência de 
extração, a utilização sequencial dos modos DI e HS em um mesmo 
procedimento foi proposta. 
Após a realização das otimizações em cada modo (DI, HS e DI-
HS), a eficiência de extração foi avaliada. Para a realização dessa 
comparação, as condições experimentais otimizadas para cada modo 
foram utilizadas. Um gráfico de barras contendo a área cromatográfica 






Figura 17. Gráfico de barras relacionando a área cromatográfica normalizada para cada analito nos modos HS, DI e 
DI-HS-SDME em condições previamente otimizadas. As análises foram realizadas em triplicata. 
 





O gráfico de barras mostrado na Figura 17 é bastante útil para a 
avaliação do comportamento individual dos analitos frente aos modos de 
extração abordados nesse trabalho. Como pode ser observado, o modo 
HS apresentou a melhor eficiência de extração para os analitos mais 
voláteis, incluindo todos os THM e também benzeno, etilbenzeno e 
xilenos. Além disso, a utilização desse modo também permitiu uma 
maior eficiência de extração para o acenaftileno.  
Entretanto, o modo HS não apresentou desempenho satisfatório 
na extração de compostos com massa molecular mais elevada (HPA 
com maior ponto de ebulição) incluindo o pireno, benzo(a)antraceno e 
criseno, para os quais não foi possível a determinação de valores 
correspondentes à area cromatográfica, visto que a eficiência de 
extração foi bastante prejudicada. 
Em contrapartida, a eficiência de extração para o modo DI 
apresentou resultados satisfatórios para os analitos com massa molecular 
mais elevada (HPA). Entretanto, um desempenho muito inferior pode 
ser visto para os compostos mais voláteis (THM, benzeno, etil benzeno 
e xilenos) quando esse modo de extração foi utilizado.  
Considerando-se amostras que contenham analitos com 
características fisico-químicas bastante distintas, é extremamente 
complicada a definição de qual modo de extração será o mais favorável 
(DI ou HS), tendo em vista, em muitas vezes, a alta gama e diversidade 
de compostos presentes em algumas amostras. Com isso, a utilização 
sequencial (DI-HS) dos dois modos de extração aparece como uma 
alternativa bastante interessante devido à presença de diversas classes de 
analitos. 
Como abordado anteriormente, o modo HS apresentou excelentes 
resultados para os compostos mais voláteis, entretanto para compostos 
menos voláteis, o modo DI teve um desempenho melhor. 
Invariavelmente, a escolha de um ou outro modo de extração irá 
proporcionar uma significativa redução na eficiência de extração de 
alguns compostos. Todavia, utilizando-se a combinação dos dois modos 
de extração (DI-HS-SDME), foi obtida uma condição “compromisso” 
de extração entre os diversos analitos.  
O modo DI-HS-SDME permitiu que todos os compostos fossem 
extraídos em um único procedimento de microextração e com uma 
eficiência satisfatória. Esse modo surge como uma excelente alternativa 
para os modos tradicionais (DI e HS) em SDME, aliando a simplicidade 
e baixo custo das análises com boa capacidade de extração de diversos 
tipos de compostos. Um excelente campo de aplicação para esse modo 
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de extração são amostras aquosas ambientais, onde podem estar 
presentes contaminantes com distintas propriedades físico-químicas. 
 
4.5.5 Parâmetros analíticos de mérito utilizando-se o modo 
DI-HS-SDME 
Os parâmetros analíticos de mérito previamente citados na seção 
experimental foram determinados com a utilização do modo DI-HS-
SDME. Para avaliação da exatidão do método, amostras de água de 
torneira foram fortificadas com concentrações conhecidas de cada 
analito e as análises foram realizadas em triplicata. Os valores obtidos 





Tabela 6. Parâmetros analíticos de mérito obtidos através de DI-HS-SDME em amostras aquosas 
Composto 
Faixa 































clorofórmio 20 – 200 0,9940 6 20 17 12 108 98 
bromodiclorometano 20 – 200 0,9979 6 20 18 6 97 99 
dibromoclorometano 20 – 200 0,9976 6 20 15 9 75 96 
bromofórmio 20 – 200 0,9911 6 20 10 2 125 101 
benzeno 0,3 – 10 0,9898 0,09 0,3 19 13 97 99 
etil benzeno 0,1 – 10 0,9934 0,03 0,1 5 9 71 101 
p,m-xileno 0,5 – 10 0,9784 0,15 0,5 4 22 84 96 
o-xileno 0,1 – 5 0,9767 0,03 0,1 2 13 86 93 
acenaftileno  2 – 15 0,9968 0,6 2 18 4 65 100 
fluoreno 1 – 15 0,9699 0,3 1 25 17 118 94 
fenantreno 0,5 – 10 0,9990 0,15 0,5 12 13 72 99 
antraceno 0,5 – 10 0,9998 0,15 0,5 12 12 97 99 
benzo(a)antraceno 0,5 – 15 0,9851 0,15 0,5 5 25 82 105 
criseno 1 – 15 0,9725 0,3 1 2 15 84 108 
pireno 1 – 15 0,9943 0,3 1 12 8 104 98 
Níveis menores de fortificação: THM – 20 μg L
-1
; benzeno, etil benzeno and xilenos – 0,5 μg L
-1
 and HPA – 2 μg L
-1
 
(n=3). Níveis maiores de fortificação: THM – 200 μg L
-1
; benzeno, etil benzeno and xilenos – 5 μg L
-1 






Como pode ser observado através da Tabela 6, foram obtidos 
aceitáveis parâmetros analíticos de mérito para os compostos em estudo. 
Os valores de desvio padrão relativo variaram entre 2% obtidos para o 
o-xileno e bromofórmio, e e 25% para o benzo(a)antraceno e fluoreno. 
Em relação aos valores obtidos para a recuperação relativa estes 
variaram entre 65 e 125% para o acenaftileno e o bromofórmio, 
respectivamente.  
As faixas lineares obtidas para os THM variaram entre 20 e 200 
μg L
-1





entre 0,9911 e 0,9979 para o bromofórmio e bromodiclorometano, 
respectivamente. Esses resultados foram similares aos obtidos por Maia 
e colaboradores (Maia et al., 2014) que determinaram os níveis de 
trihalometanos em águas de piscina utilizando SPME e cromatografia 
gasosa equipada com detector por captura de elétrons.  
Em relação ao benzeno, etil benzeno e xilenos, as faixas lineares 




 entre 0,9767 e 0,9934 para 
o o-xileno e etil benzeno, respectivamente. Limites de detecção foram 
de 0,03 μg L
-1
 para o etil benzeno e o o-xileno, e de 0,15 μg L
-1
 para o p-
m-xileno. 





 variando entre 0,9699 para o fluoreno e 0,9998 para o 
antraceno, e limites de detecção variando de 0,15 μg L
-1
 para o 
fenantreno, antraceno e benzo(a)antraceno, e 0,6 μg L
-1 
para o 
acenaftileno. Os valores obtidos neste estudo para benzeno, etil 
benzeno, xilenos e HPA utilizando-se DI-HS-SDME foram similares 
aos obtidos por Bianchin e colaboradores obtidos utilizando SPME e 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Bianchin et 
al., 2012).  
As técnicas de SPME e SDME são técnicas de preparo de 
amostras eficientes e com reduzido impacto ambiental se comparadas às 
técnicas clássicas de preparo de amostras. Entretanto, a SPME possui 
um custo de análise mais elevado comparada à SDME, sendo este um 
fator que também deve ser levado em consideração na escolha da 
técnica a ser aplicada. Desta forma, como proposto neste estudo, a 
SDME com a utilização sequencial dos modos de DI e HS aparece como 
uma técnica extremamente versátil principalmente para amostras 
aquosas ambientais, aliando baixo custo e boas eficiências de extração, 







4.5.6 Análises de amostras reais 
As amostras de água de torneira foram coletadas diretamente no 
Laboratório de Cromatografia e Absorção Atômica da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Após a coleta, as amostras foram submetidas 
às extrações pelo modo DI-HS-SDME utilizando-se as condições 
previamente otimizadas neste estudo. Os dados contidos na Tabela 7 
mostram os valores encontrados para as concentrações dos possiveis 
contaminantes ambientais nas amostas.  
 
Tabela 7. Valores de concentração obtidos para amostras reais de água 









amostra 2 (μg L
-1
) 
clorofórmio 47 ± 2.5 42 ± 2.2 
bromodiclorometano DE DE 
dibromoclorometano ND ND 
bromofórmio ND ND 
benzeno ND ND 
etil benzeno DE DE 
p,m-xileno DE DE 
o- xileno DE DE 
acenaftileno  ND ND 
fluoreno ND ND 
fenantreno ND ND 
antraceno ND ND 
benzo(a)antraceno ND ND 
criseno ND ND 
pireno ND ND 
DE: Detectado, porém com concentração abaixo do LOQ. 
ND: Não detectado. 
 
Através dos valores dispostos na Tabela 7 pode ser visto que 
alguns dos contaminantes estudados foram encontrados nas amostras de 
água de torneira avaliadas. Um cromatograma obtido com a utilização 
de GC-MS-SIM de uma amostra de água ultra purificada fortificada 
com 20 μg L
-1
 de THM, 5 μg L
-1 
de benzeno, etil benzeno e xilenos, e 10 
μg L
-1
 de HPA está mostrado na Figura 18-A, também é mostrado um 
cromatograma obtido de uma amostra real  obtida diretamente no 
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Laboratório de Cromatografia e Absorção Atômica da Universidade 
Federal de Santa Catarina (Figura 18-B).  
 
Figura 18. Cromatogramas obtidos através de GC-MS-SIM de uma 
amostra de água ultrapurificada fortificada com 20 μg L
-1
 de THM, 5  
μg L
-1
 de benzeno, etil benzeno e xilenos, e 10 μg L
-1
 de HPA (A) e de 
uma amostra real de água de torneira (B) Os compostos presentes nos 
cromatogramas acima são: 1) clorofórmio; 2) benzeno; 3) 
bromodiclorometano; 4)dibromoclorometano; 5) etil benzeno; 6) p,m-
xileno; 7) o-xylene; 8) bromofórmio; 9) acenaftileno; 10) fluoreno; 11) 









Fonte: Autoria própria (2015). 
 
O composto encontrado em concentração mais elevada em ambas 
as amostras de água de torneira foi o clorofórmio, com valores ao redor 
de 40 μg L
-1
.  A presença desse composto pode ser explicada em virtude 
do uso do tratamento químico com cloro. Isso é feito com a finalidade 
de inativar alguns microorganismos patogênicos na água. O cloro livre 
pode reagir com a matéria orgânica presente e gerar alguns compostos 
de trihalometanos. 
O bromodiclorometano também foi encontrado, porém em 
concentrações menores que o LOQ. A agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (USEPA, do inglês United States Environmental 
Protection Agency) e da União Europeia apresentam limites de 80 e 100 
μg L
-1
, respectivamente, para a soma dos compostos clorofórmio, 
bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromofórmio em amostras 
de água potável (Rodriguez-Cabo et al., 2012).  
Etil benzeno e todos os xilenos foram detectados nas amostras de 
água de torneira analisadas. Esses compostos também são caracterizados 
como contaminantes ambientais, sendo estabelecidos limites máximos 
de concentração pela USEPA de 700 μg L
-1
 para o etil benzeno e de 
10000 μg L
-1
 para os xilenos em água potável (Nollet, 2006; Li et al., 
2010). Nas amostras de água de torneira estudadas, as concentrações 
encontradas de etil benzeno e xilenos ficaram abaixo do LOQ. Em 
relação ao grupo de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, nenhum 
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4.6 Conclusão parcial  
A proposta de uma nova abordagem de extração em 
microextração em gota única permitiu a extração dos compostos em 
estudo com satisfatória eficiência. Os dados correspondentes aos 
parâmetros analiticos de mérito obtidos também foram muito 
satisfatórios e similares a estudos já reportados na literatura. Aliado a 
um bom desempenho analítico, pode ser citado o custo extremamente 
baixo da metodologia proposta se comparada a SPME utilizando-se 
fibras comerciais, por exemplo. Comparado aos modos HS e DI 
utilizados separadamente, com o modo DI-HS foi possivel a obtenção de 
uma condição “compromisso” de extração entre os diferentes 
compostos, tendo em vista os distintos comportamentos dos mesmos 
principalmente no que se refere à volatilidade. Essa caraterística torna 
essa metodologia bastante interessante para amostras contendo analitos 
com comportamentos físico-químicos distintos, principalmente na área 
de determinação de contaminantes diversos tipos de amostras aquosas, 
incluindo amostras de água proveniente de rios, lagos e também em 
águas residuais. Como possíveis desvantagens dessa metodologia está a 
instabilidade da microgota de solvente orgânico, sendo esta muito 









Capítulo V. Determinação de compostos com volatilidades distintas 
em amostras aquosas utilizando líquidos iônicos poliméricos como 
fases extratoras e amostragem por DI-HS-SPME 
 
5.1 Introdução 
Para esse estudo foram fabricadas e utilizadas fibras de líquidos 
iônicos poliméricos para a extração de compostos de diferentes classes. 
Pela primeira vez foi utilizado o modo de extração DI-HS-SPME aliado 
a esse tipo de sorvente. Uma grande vantagem da utilização de líquidos 
iônicos poliméricos em SPME é a possibilidade de modificação da 
estrutura da fase extratora de acordo com a necessidade, com isso, 
extrações mais seletivas podem ser alcançadas. Para esse estudo, foram 
utilizados compostos pertencentes a diferentes classes incluindo 
hidrocarbonetos voláteis, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 
agrotóxicos organoclorados e ésteres de ftalato. As condições de 
extração, incluindo tempo e temperatura de extração, e também o 
percentual do tempo no modo HS foram otimizadas. Os parâmetros 
analíticos de mérito foram determinados utilizando-se a fibra de líquido 
iônico polimérico que apresentou o melhor desempenho. Comparações 
da eficiência de extração foram realizadas com diferentes fibras de 
líquidos iônicos poliméricos, bem como com fases extratoras 
comercialmente disponíveis. As análises foram realizadas em amostras 
de água de torneira coletadas no Laboratório de Cromatografia da Iowa 
State University e também em água do lago Ada Hayden Heritage Park, 
ambos localizados em Ames, nos Estados Unidos. 
  
 
5.2 Materiais e Métodos 
5.2.1 Instrumentação 
Um cromatógrafo a gás modelo 7890B acoplado a um 
espectrômetro de massas modelo 5977A (Agilent Technologies Inc., 
Santa Clara, EUA) foi utilizado.  As separações cromatográficas foram 
realizadas em uma coluna HP-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), 
também proveniente da Agilent Technologies Inc. O programa de 
temperatura utilizado foi iniciado a 40 °C (mantido por 4 min), 10 °C 
min
-1
 até 80 °C e 6 °C até 290 °C. Hélio ultra-puro foi utilizado como 
gás de arraste a uma vazão de 1 mL min
-1
. A temperatura do injetor do 
cromatógrafo foi ajustada a 250 °C, exceto para as análises utilizando o 
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líquido iônico polimérico composto pelo ânion cloreto no qual uma 
temperatura de 175 °C foi aplicada, sendo as injeções realizadas sem 
divisão de fluxo.  
A fonte de ionização foi mantida a 260 °C, sendo operada no 
modo de impacto de elétrons a 70 eV. As análises foram realizadas no 
modo SIM e a escolha das determinadas m/z foi baseada nos espectros 
de massa fornecidos pelo NIST, as quais são mostradas na Tabela 8, 
com os valores em negrito correspondentes às m/z utilizadas para a 
quantificação. 
 
Tabela 8. Relação de m/z selecionados para análises por cromatografia a 
gás acoplada à espectrometria de massas. Os valores em negrito 
representam os fragmentos utilizados para a quantificação. 
Analito Íons selecionados 










di-isopropil ftalato 149/150/209 
di-isobutil ftalato 47/149/150 
di-heptil ftalato 41/57/149 
α- hexacloro ciclohexano 109/181/183 
β-hexacloro ciclohexano 109/181/183 
δ-hexacloro ciclohexano 109/181/183 
γ-hexacloro ciclohexano 181/183/219 
aldrin 66/79/263 
heptacloro 100/272/274 
heptacloro hepóxido 81/353/355 
dieldrin 79/81/82 
 
Para a polimerização através de luz ultravioleta foi utilizado um 
reator modelo RPR-100 (Southern New England Ultraviolet Company, 
Connecticut, EUA), com capacidade para 16 lâmpadas.  Um 





(JEOL Company Inc., Peabody, EUA) foi utilizado para as medidas da 
espessura de filme das fibras de líquidos iônicos poliméricos. 
 
5.2.2 Reagentes e soluções 
 1-clorohexano 99% (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA). 
 1-clorohexadecano 99% (Sigma Aldrich). 
 1,12 dibromododecano 98% (Sigma Aldrich). 
 Acrilonitrila 99% (Sigma Aldrich). 
 1-vinil imidazólio 99% (Sigma Aldrich). 
 Imidazólio (99%) (Sigma Aldrich). 
 Viniltrimetoxisilano (VTMS) 98% (Sigma Aldrich). 
 Peróxido de hidrogênio (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA). 
 Acetonitrila (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Dimetil sulfóxido (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Bis[(trifluorometil) sulfonil]imideto de lítio (SynQuest 
Laboratories, Alachua, EUA). 
 n-hexano (99%) (Sigma Aldrich). 
 2-hidróxi-2-metil propilfenona (DAROCUR 1173) (Sigma 
Aldrich). 
 4-clorometil estireno (90%) (Sigma Aldrich). 
 Água ultrapurificada (Millipore, Bedford, EUA). 
 Solução padrão de α- hexacloro ciclohexano, β-hexacloro 
ciclohexano,  δ-hexacloro ciclohexano, γ-hexacloro ciclohexano, aldrin, 
heptacloro, heptacloro hepóxido e dieldrin na concentração de 2000 μg 
mL
-1
 (Sigma Aldrich) em hexano:tolueno (50:50). Soluções 
intermediárias nas concentrações 200 mg L
-1
, 10 mg L
-1
 e 0,1 mg L
-1
 
foram preparadas em hexano. 
 Soluções individuais contendo naftaleno, acenaftileno, 
acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, di-iso 
propil ftalato, di-isobutil ftalalato e di-heptil ftalato (Sigma Aldrich) 
foram preparadas em acetonitrila a uma concentração de 5000 mg L
-1
. 
Soluções intermediárias foram preparadas com as concentrações de 200 
mg L
-1
, 20 mg L
-1
 e 0,1 mg L
-1
 em acetonitrila. 
 Soluções contendo etil benzeno e m-xileno (Sigma Aldrich) a 
uma concentração de 5000 mg L
-1
 foram preparadas em acetonitrila. 
Soluções intermediárias a concentrações de 200 mg L
-1
 e 5 mg L
-1
 foram 




5.2.3 Materiais em geral 
Para a realização deste estudo foram utilizados os materiais 
listados abaixo: 
 Frascos âmbar hermeticamente vedados com capacidade de 20 
mL com septos de PTFE/Silicone (Supleco, Bellefonte, EUA).  
 Filtros Minisart® de polietersulfona com tamanho de poros de 
0,22 μm (Sartorius, Goettingen, Alemanha). 
 Balões volumétricos com capacidade de 10 mL. 
 Micropipetadores com capacidade variável (1 – 1000 µL) 
(Eppendorf, Hauppauge, EUA). 
 Fios de nitinol com diâmetro de 128 μm (Nitinol Devices and 
Components, Fremont, EUA). 
 Fibras para SPME com os recobrimentos de polidimetilsiloxano 
(PDMS, 7 μm), divinilbenzeno/carboxeno/polidimetilsiloxano 
(DVB/Car/PDMS, 50/30 μm), poliacrilato (PA, 85 μm), 
divinilbenzeno/polidimetilsiloxano (DVB/PDMS 65 μm) e 
carboxeno/polidimetilsiloxano (Car/PDMS, 75 μm) (Supelco, 
Bellefonte, EUA). 












5.3 Parte experimental 
5.3.1 Síntese dos líquidos iônicos 
A síntese dos monômeros dos líquidos iônicos, 
bis[(trifluorometil)sulfonil]imideto de 1-vinilbenzil-3-hexadecilimidazol 
[VBC16IM][NTf2]; cloreto de 1-vinil-3-hexilimidazol [VC6IM][Cl];  
cloreto de 1-vinilbenzil-3-hexadecilimidazol [VBC16IM][Cl] e dos 
crosslinkers de líquidos iônicos: dibis[(trifluorometil)sulfonil]imideto de 
1,12-di(3-vinilbenzilhexadecilimidazol)dodecano [(VBIM)2C12]2[NTf2]; 
dibrometo de 1,12-di(vinilimidazol) dodecano [(VIM)2C12]2[Br]; 
dicloreto de 1,12-di(vinilbenzil-imidazol)dodecano [(VBIM)2C12]2[Cl] 
foi realizada conforme estudos previamente reportados na literatura 
(Baltazar et al., 2007; Zhao, F. et al., 2008; Yu, H. L. et al., 2015). Os 
resultados correspondentes aos 
1
H-RMN desses compostos estão 
disponíveis nos apêndices IV - IX deste documento. 
 
 
5.3.2 Fabricação das fibras de líquidos iônicos poliméricos 
A fabricação das fibras de SPME contendo fios de nitinol como 
suporte foi baseada nos procedimentos experimentais inicialmente 
propostos por Carasek e colaboradores (Nardini et al., 2013) e 
modificado por Anderson e colaboradores (Ho, Toledo, et al., 2014). As 
etapas, desde o preparo do suporte até a polimerização do recobrimento, 




Figura 19. Representação esquemática das etapas envolvidas no 
processo de produção das fibras de líquidos iônicos poliméricos. 
 
Fonte: (Ho, Toledo, et al., 2014). 
 
Primeiramente, fios de aproximadamente 1,5 cm de nitinol foram 
cortados (Figura 19-A) e colocados em uma solução de H2O2 (aq) (30% 
v/v) a uma temperatura de 72 °C durante 2 horas (Figura 19-B). Após 
esse procedimento, a superfície do fio metálico foi funcionalizada com 
grupos Ti-OH. Em seguida, os pequenos segmentos de nitinol foram 
secos e colocados em VTMS (viniltrimetoxisilano) puro, a uma 
temperatura de 85 °C durante 2 horas (Figura 19-C). Com isso, foi 
possível ligar quimicamente a superfície dos fios metálicos com um 
organosilano. Uma etapa de lavagem com metanol e secagem a 150 °C 
por 20 min foi realizada.  
Posteriormente, foi feita a colagem dos fios de nitinol em 
suportes para SPME utilizando-se cola epóxi. O tamanho das fibras foi 
fixado em 1 cm. Um tempo de aproximadamente 12 horas foi utilizado 
para a secagem da cola epóxi seguido pelo processo de recobrimento 
com a fase extratora desejada. 
O procedimento de recobrimento dos fios de nitinol, previamente 
funcionalizados com a fase extratora polimérica, foi realizado 
utilizando-se a mistura de uma deteminada massa (10 mg) de monômero 
de líquido iônico, crosslinker (50% da massa do monômero) e uma 





DAROCUR 1173. Essa mistura foi depositada na superfície do fio 
metálico e conduzida a um reator contendo uma série de lâmpadas 
emitindo radiação UV para a polimerização (Figura 19-D). Na Figura 20 
são mostradas algumas imagens do reator UV utilizado nesse 
procedimento.  
 
Figura 20. Reator utilizado para as polimerizações. 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
Após o tempo determinado de polimerização, as fibras foram 
retiradas e condicionadas durante 45 minutos a temperaturas de 250 °C 
para recobrimentos contendo o ânion NTf2
-
, e 175 °C para 





estruturas dos recobrimentos poliméricos utilizados para este estudo são 
mostradas na Tabela 9, bem como o comprimento de onda e o tempo 
para a polimerização. 
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Tabela 9. Estruturas químicas dos monômeros e crosslinkers utilizados neste estudo para a produção dos 
recobrimentos de liquidos iônicos poliméricos (PIL). 
 
 
Estrutura do monômero 
 






















A determinação da espessura de recobrimento polimérico, bem 
como a verificação da morfologia de cada fibra foi realizada através da 
microscopia eletrônica de varredura (SEM, do inglês scanning electron 
microscopy). Como as fibras de PIL não apresentam uma uniformidade 
em seu recobrimento, principalmente em virtude da viscosidade dos 
líquidos iônicos utilizados para a sua produção, o cálculo da espessura 
do filme polimérico foi realizado mediante a média aritmética simples 
do valor da espessura de cinco seções transversais das fibras. Em virtude 
da necessidade de sacrificar as fibras para a realização dessas medidas, 
essas análises foram realizadas após o final de todos os experimentos 
descritos nesse capítulo. 
 
 
5.3.3 Comparação da eficiência de extração utilizando os 
modos DI, HS e DI-HS-SPME  
Para a avaliação da viabilidade do modo DI-HS-SPME 
utilizando-se líquidos iônicos poliméricos como fase extratora, foram 
realizadas microextrações com uso da fibra 1, composta pelo monômero 
[VBC16][NTf2] e pelo crosslinker [(VBIM)2C12]2[NTf2]. Frascos 
hermeticamente vedados contendo 15 mL de água ultrapurificada 
fortificada com 20 μg L
-1
 de cada analito foram submetidos à SPME.  
As extrações foram realizadas à temperatura de 25 °C, utilizando-
se os modos DI, HS e DI-HS. Para o modo de DI e HS, empregados 
separadamente, um tempo total de extração de 30 minutos foi utilizado. 
Para o modo DI-HS também foi utilizado um tempo total de 30 minutos, 
porém 15 minutos foram realizados no modo DI e 15 minutos no modo 
HS. Para esta avaliação, as extrações foram realizadas em triplicata, com 
as fibras sendo mantidas no injetor do cromatógrafo durante 5 minutos 
para a dessorção térmica dos analitos. 
 
 
5.3.4 Otimização das condições de extração para o modo DI-
HS-SPME utilizando PIL como fases extratoras 
A fibra 1 foi utilizada para a realização dos experimentos de 
otimização em virtude de ter apresentado uma maior eficiência de 
extração comparada às demais fibras. Esse fato será discutido mais 
detalhadamente na seção de resultados e discussão. 
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Para a otimização da temperatura de extração utilizada nos modos 
DI e HS, empregados separadamente, foram avaliadas 25 °C, 40 °C e 60 
°C. Nesta etapa, amostras de 15 mL água ultrapurificada foram 
transferidas para frascos vedados e fortificadas com de 20 μg L
-1
 dos 
analitos. O tempo de extração de 30 minutos, agitação constante de 600 
rpm e temperatura de 40 °C foram utilizados. Todas as análises foram 
realizadas em triplicata. 
A otimização para o modo DI-HS-SPME foi realizada levando-se 
em consideração o tempo total de extração (20 - 80 minutos) tempo no 
qual a extração foi realizada no modo HS (0 - 100%). Essas duas 
variáveis foram estudadas em cinco níveis cada uma, mediante um 
planejamento composto central. Nesta otimização, 10 experimentos 
foram realizados, incluindo uma duplicata no ponto central. O 
tratamento de dados foi realizado através do software Statistica 8.0. A 
matriz de experimentos está representada na Tabela 10. 
 





% do tempo total 
no modo HS 
1 30 20 
2 30 80 
3 70 20 
4 70 80 
5 20 50 
6 80 50 
7 50 0 
8 50 100 
9 (central) 50 50 
10  (central) 50 50 
 
 
5.3.5 Comparação da eficiência de extração utilizando o modo 
DI-HS-SPME e determinação das figuras analíticas de mérito 
As eficiências de extração obtidas para as fibras compostas por 
líquidos iônicos poliméricos foram comparadas às obtidas para fibras 
comerciais de SPME. Dentre as fibras utilizadas nessa etapa estão 
incluídas fibras compostas por PDMS, DVB/Car/PDMS, DVB/PDMS, 







 de cada composto foram submetidas às microextrações. O modo 
DI-HS-SPME foi utilizado com as condições previamente otimizadas. 
A determinação das figuras analíticas de mérito incluindo LOD, 
LOQ, coeficiente de correlação, faixa linear, precisão e também a 
recuperação relativa dos analitos foram avaliadas em amostras de água 
de torneira e água de lago. As amostras de água de torneira foram 
coletadas diretamente do Laboratório de Química Analítica e 
Bioanalítica da Iowa State University, localizada em Ames nos Estados 
Unidos. As amostras de água de lago foram coletadas no lago Ada 
Hayden Heritage Park Lake (42°04'18.1"N 93°37'24.8"W), também 
localizado na cidade de Ames, no estado de Iowa, EUA. 
As amostras de água de torneira foram analisadas logo após a 
coleta. Em relação às amostras de água de lago as mesmas foram 
coletadas em frascos âmbar de vidro e armazenadas a 5 °C. Essas 
amostras foram submetidas à filtragem em filtros de 0,22 μm 
previamente às microextrações. 
 
 
5.4 Resultados e Discussão 
5.4.1 Fabricação e determinação da espessura do filme 
polimérico 
As fibras foram confeccionadas mediante procedimento 
previamente descrito na seção experimental desse capítulo. O modo de 
recobrimento da superfície derivatizada do fio de nitinol foi manual e 
envolveu uma etapa de manipulação da mistura monômero, crosslinker 
e iniciador UV. Essa mistura é colocada na superfície dos fios de nitinol 
com auxílio de um pequeno capilar de vidro. Desta forma, muito 
provavelmente devido à viscosidade da mistura, são formadas pequenas 
gotículas contendo o material sorvente.  
Imagens correspondentes a três seções transversais das fibras 
utilizadas nesse estudo estão representadas na Figura 21, onde é possível 





Figura 21. Imagens obtidas a partir de SEM das seções transversais da 
fibra 1 (A, B e C), fibra 2 (D, E e F) e fibra 3 (G, H e I). 
   
   
   
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
Com auxílio das micrografias mostradas na Figura 21 foi possível 
estimar os valores das espessuras de filme polimérico para cada fibra. A 
fibra 1 foi utilizada mais vezes por ter apresentado maior eficiência de 
extração comparada às demais. Essa fibra foi utilizada em 
aproximadamente 110 ciclos de extração. De acordo com os dados 
obtidos através da SEM, os valores de espessura encontrados para as 




5.4.2 Estudo da viabilidade de aplicação do modo DI-HS-
SPME utilizando sorvente de líquido iônico polimérico 
(A) (B) (C) 
(D) (E) (F) 





A escolha do modo de extração em microextração em fase sólida 
afeta diretamente a eficiência de extração dos analitos. Um dos grandes 
desafios é a escolha do modo de extração apropriado quando se trabalha 
com amostras contendo analitos tendo diversas propriedades 
(volatilidade, polaridade, etc.). Neste etapa, a eficiência de extração 
obtida através dos modos DI, HS e DI-HS-SPME para a extração dos 
compostos abordados nesse estudo foram avaliadas. Para isso, a fibra 1 
foi utilizada como fibra modelo nesse estudo comparativo, devido a ter 
apresentado uma maior eficiência de extração em estudos preliminares. 
Os gráficos de barras mostrados na Figura 22 (A e B) 
representam as áreas cromatográficas normalizadas para cada analito. 
Os analitos foram organizados mediante ordem de eluição e dois 
gráficos de barras foram criados para uma melhor visualização. As 
eficiências de extração para os analitos que eluíram até 27 minutos são 
mostradas na Figura 22-A e, após 27 minutos, são representadas na 
Figura 22-B. 
 
Figura 22. Eficiências de extração utilizando-se diferentes modos de 





Fonte: Autoria própria (2016). 
 
De acordo com a Figura 22 (A e B), os compostos mais voláteis 
incluindo etil benzeno, m-xileno, alguns HPA incluindo naftaleno, 
fluoreno, e alguns agrotóxicos organoclorados tais como α-hexacloro 
ciclohexano, β-hexacloro ciclohexano, heptacloro, aldrin e o di-isopropil 
ftalato foram mais eficientemente extraídos utilizando-se o modo HS.  
Em contrapartida, o modo DI foi mais eficiente para a extração de 
alguns HPA incluindo antraceno, fenantreno, fluoranteno, pireno e 
também para a maioria dos ésteres de ftalato estudados nesse trabalho, 
com exceção do di-isopropil ftalato. 
Tendo em vista essa diferença bastante significativa na eficiência 
de extração entre esses dois modos (DI e HS) para os analitos em 
questão, a possibilidade de utilização sequencial desses modos de 
amostragem em um único procedimento de microextração é uma 
alternativa muito interessante. De acordo com os resultados 
apresentados pelo modo DI-HS-SPME foi possível observar, na maioria 
dos casos, uma condição intermediária de extração. Além disso, para 
alguns compostos incluindo o heptacloro epóxido e o dieldrin, esse 
modo permitiu a obtenção de melhores eficiências de extração.  
 
 
5.4.3 Otimização das condições de extração para o modo DI-





Todas as otimizações realizadas neste estudo foram feitas com a 
fibra 1. A temperatura de extração foi estudada para os modos DI e HS, 
separadamente, sendo avaliadas as temperaturas de 25, 40 e 60 °C para 
os diferentes modos. Os gráficos de barras mostrados na Figura 23 (A e 
B) representam a área normalizada em relação à maior área 
cromatográfica obtida para cada analito nas diferentes temperaturas de 
extração avaliadas no modo HS (Figura 23-A) e no modo DI (Figura 23-




Figura 23. Área cromatográfica normalizada obtida para cada analito nas diferentes temperaturas de extração 










A temperatura de extração é uma variável bastante importante em 
SPME, principalmente no que se refere a extrações no modo HS. Neste 
modo há dois processos envolvidos, sendo eles a liberação dos analitos 
da matriz e a sorção dos analitos pelo recobrimento da fibra (Ghiasvand 
et al., 2006). Desta forma, a determinação de uma temperatura na qual 
os analitos sejam liberados eficientemente da matriz, bem como possam 
permanecer sorvidos no recobrimento polimérico durante todo o tempo 
da extração é desejada. 
De acordo com a Figura 23-A foi possível observar que foram 
obtidas extrações mais eficientes utilizando-se temperatura de 40 °C 
para a maioria dos analitos. Também foi possível observar que a 25 °C, 
eficiências de extração bastante similares às obtidas a 40 °C foram 
obtidas para os analitos mais voláteis incluindo o etil benzeno e m-
xileno. Este fato pode ser explicado devido à facilidade destes analitos 
serem liberados da matriz e estarem presentes no headspace da amostra, 
tendo em vista a alta pressão de vapor dos mesmos.  
Para a temperatura de 60 °C, mesmo presumindo-se que uma 
maior quantidade de analitos estaria presente no headspace da amostra, 
não foi observada uma eficiência de extração superior. Este fato pode 
ser explicado em virtude do efeito exotérmico de sorção dos analitos 
pelo recobrimento polimérico. Desta forma, pode ocorrer a extração dos 
analitos pelo recobrimento polimérico e a liberação novamente desses 
analitos para o headspace durante o procedimento de extração 
acarretando em respostas cromatográficas inferiores (Merib, Nardini, et 
al., 2013). 
Já em relação ao modo DI (Figura 23-B) as maiores eficiências 
de extração para os compostos mais voláteis, incluindo etil benzeno, m-
xileno e também para alguns HPA tais como naftaleno, acenaftileno e 
fluoreno foram obtidas a 25 e 40 °C. Em relação aos compostos menos 
voláteis, foram obtidas maiores eficiências com as extrações realizadas a 
40 e 60 °C.  
Desta forma, utilizando-se a temperatura de 40 °C foram obtidas 
satisfatórias eficiências para a maioria dos compostos, tanto no modo 
HS como no modo DI. Com isso, essa temperatura foi fixada em ambos 










Com a temperatura em cada modo de extração já otimizada, foi 
realizada a otimização do tempo total e percentual de tempo de extração 
no modo HS mediante um planejamento composto central. A matriz de 
experimentos está mostrada na seção experimental desse capítulo. A 
superfície de resposta obtida é mostrada na Figura 24. 
 
Figura 24. Superfície de resposta obtida para a otimização do modo DI-
HS-SPME. 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
De acordo com a superfície de resposta obtida através do 
planejamento composto central, pode ser observado que eficiências de 
extrações mais elevadas podem ser obtidas utilizando 50 min de tempo 
total de extração com 50% desse tempo no modo HS. Desta forma, as 
condições otimizadas para o procedimento de extração foram 25 min de 
extração no modo DI (a 40 °C) seguidos por 25 min no modo HS (a 40 
°C). Os dados correspondentes à equação da superfície de resposta e à 
tabela ANOVA estão dispostos no apêndice X. 
 
5.4.5 Comparação da eficiência de extração utilizando DI-HS-
SPME com difefentes recobrimentos poliméricos 
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Para a avaliação do desempenho de extração dos diversos 
recobrimentos poliméricos utilizados neste estudo foram realizadas 
microextrações em amostras de água ultrapurificada contendo 10 μg L
-1
 
de cada analito. As fibras compostas por líquidos iônicos poliméricos 
(fibras 1, 2 e 3), bem como fibras comercialmente disponíveis para 
SPME (DVB/Car/PDMS, PA, DVB/PDMS, Car/PDMS e PDMS) foram 
avaliadas. Para este estudo, as condições previamente otimizadas foram 
utilizadas. 
Para uma melhor visualização dos comportamentos de cada 
classe de analito frente à fase extratora, os analitos foram divididos em 
quatro grupos, sendo eles formados por compostos orgânicos bastante 
voláteis (etil benzeno e m-xileno), HPA (naftaleno, acenaftileno, 
acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno e pireno), 
agrotóxicos organoclorados (α-hexacloro ciclohexano, β-hexacloro 
ciclohexano, δ-hexacloro ciclohexano, γ- hexacloro ciclohexano, aldrin, 
heptacloro, heptacloro epóxido e dieldrin) e ésteres de ftalato (di-
isopropil ftalato, di-isobutil ftalato e di-heptil ftalato). 
Como foram feitas análises com fibras diferentes, os resultados 
mostrados na Figura 25 (A-D) foram nomalizados, dessa vez, levando-
se em consideração a espessura do recobrimento polimérico de cada 
fibra. Desta forma, o valor correspondente à area dos picos 
cromatográficos para cada grupo foi dividido pelo valor da espessura do 
filme polimérico. Essa razão foi normalizada em relação ao maior valor 

















Figura 25. Gráficos de barras contendo a área normalizada em relação à 
espessura de cada recobrimento polimérico para etil benzeno e m-xileno 









Fonte: Autoria própria (2016). 
 
Em relação aos analitos mais voláteis (Figura 25-A), tais como 
etil benzeno e m-xileno, melhores eficiências de extração foram obtidas 
utilizando-se as fibras compostas por Car/PDMS e também 
DVB/Car/PDMS. Esses recobrimentos são comprovadamente 
adsorventes sendo muito indicados para compostos de média ou alta 
volatilidade (Pawliszyn, 2009). Desta forma, estas fibras apresentaram 
melhor desempenho comparadas às fibras compostas por PDMS e PA, e 





Em relação às fibras de líquidos iônicos poliméricos, a fibra 1 
apresentou melhor desempenho comparada às fibras 2 e 3, tendo obtido 
cerca de 25% da eficiencia de extração em comparação com a fibra 
composta por Car/PDMS. A fibra 1 também apresentou desempenho 
superior se comparada às fibras comerciais compostas por PDMS e PA. 
Em um estudo recente (Ho et al., 2013) foi reportado que o mecanismo 
de extração de fibras de líquidos iônicos poliméricos consitui-se como 
sendo essencialmente absorção, r isso pode explicar a menor eficiência 
das fibras de PIL frente aos compostos muito voláteis. 
No que diz respeito aos HPA (Figura 25-B), a eficiência obtida 
para a fibra 1 superou todos os outros recobrimentos examinados neste 
estudo. A elevada seletividade da fibra 1 em relação a estes analitos 
pode ser explicada devido à presença de grupos benzil tanto no 
monômero quanto no crosslinker, aumentando assim as interações π-π 
entre os analitos e a fase extratora (Cordero-Vaca et al., 2015). Este 
comportamento também foi observado na extração de ésteres de ftalato 
(Figura 25-D), onde a fibra 1 também exibiu a mais alta eficiência de 
extração em comparação com os outros revestimentos avaliados neste 
estudo. No caso dos ésteres de ftalato, também há a possibilidade de 
interações π-π entre os analitos e a fase extratora. 
Para agrotóxicos organoclorados (Figura 25-C) a mais alta 
eficiência de extração foi obtida utilizando-se o revestimento composto 
por PDMS. Essa maior eficiência de extração pode ser explicada devido 
à natureza dos agrotóxicos organoclorados em estudo. Estes compostos 
pertencem a uma classe não-polar, por conseguinte, um revestimento 
absorvente que possui características menos polares é mais apropriado 
para a extração destes analitos (Ho e Hsieh, 2001).  
 
 
5.4.6 Determinação dos parâmetros analíticos de mérito  
Como a fibra 1 apresentou o melhor eficiência de extração 
comparada às demais fibras compostas por líquidos iônicos poliméricos, 
os parâmetros analíticos de mérito foram determinados utilizando esse 
recobrimento. Nesta etapa, também foram utilizadas as condições de 
extração previamente otimizadas e as curvas de calibração foram obtidas 
pela adição de concentrações conhecidas de cada analito em amostras de 
água ultrapura em cinco níveis de concentração.  
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Para a determinação do LOD e LOQ, um método previamente 
relatado na literatura foi adotado (Dias et al., 2013; 2015; Merib et al., 
2015). De acordo com este método, o primeiro ponto da curva de 
calibração foi utilizado como LOQ e esses valores foram divididos por 
3,3 para a obtenção do LOD. Estudos de precisão foram realizados em 
dois níveis de concentração, com extrações realizadas em triplicata para 
cada nível. Os resultados dos parâmetros analíticos de mérito são 







Tabela 11. Parâmetros analíticos de mérito obtidos com a fibra 1 e DI-HS-SPME-GC-MS. 
Analito 
Faixa 

























       
m-xileno 0,5 - 10 0,15 0,5 0,997 12 5 
etil benzene 0,5 - 10 0,15 0,5 0,997 12 3 
naftaleno 0,01 - 10 0,003 0,01 0,996 3 11 
acenafrileno 0,01 - 10 0,003 0,01 0,990 3 12 
pireno 0,01 - 10 0,003 0,01 0,992 18 11 
fluoranteno 0,01 - 10 0,003 0,01 0,993 7 10 
acenafteno 0,05 - 10 0,015 0,05 0,997 7 11 
fluoreno 0,05 - 10 0,015 0,05 0,996 9 12 
antraceno 0,05 - 10 0,015 0,05 0,990 8 9 
fenantreno 0,05 - 20 0,015 0,05 0,996 7 10 
heptacloro 0,03 - 5 0,01 0,03 0,994 14 2 
aldrin 0,03 - 5 0,01 0,03 0,980 14 5 
heptacloro epóxido 0,03 - 3 0,01 0,03 0,989 2 8 
α-hexacloro ciclohexano 0,03 - 3 0,01 0,03 0,993 5 4 
β- hexacloro ciclohexano 0,1 - 3 0,03 0,1 0,996 12 5 
δ- hexacloro ciclohexano  0,1 - 5 0,03 0,1 0,993 11 5 
γ- hexacloro ciclohexano 0,1 - 3 0,03 0,1 0,988 16 5 




concentrações adicionadas para compostos orgânicos mais voláteis (etil benzeno e m-xileno): 1,5 μg L
-1
; HPA: 0,5 
μg L
-1
; agrotóxicos organoclorados: 0,5  μg L
-1




 concentrações adicionadas para compostos orgânicos mais voláteis (etil benzeno e m-xileno): 7,5 μg L
-1
; HPA: 7,5 
μg L
-1
; agrotóxicos organoclorados: 1  μg L
-1





































       
di-iso-propil ftalato 0,1 - 5 0,03 0,1 0,992 13 6 
di-iso-butil ftalato 0,1 - 5 0,03 0,1 0,989 8 12 






Como se pode observar, boa linearidade foi alcançada através do 
método proposto, sendo obtidos coeficientes de correlação que variaram 
de 0,980 a 0,999 para aldrin e di-heptil ftalato, respectivamente. Os 
resultados correspondentes à precisão variaram de 2% para 3 μg L
-1
 de 
heptacloro até 18% para 0,5 μg L
-1
 de pireno. 
Os resultados obtidos empregando-se a abordagem DI-HS-SPME 
mostraram bom desempenho analítico em relação a estudos previamente 
relatados. Os limites de detecção na ordem de partes por trilhão obtidos 
para os HPA foram comparáveis aos relatados por King et al. (King et 
al., 2004) em amostras de água. Esse fato enfatiza uma maior 
seletividade frente aos HPA quando se utilizou o revestimento de 
líquido iônico polimérico (fibra 1), sendo obtidos menores LOD para 
esses compostos em comparação com os resultados obtidos por 
Bianchin et al. (Bianchin et al., 2012) utilizando também o modo de 
extração DI-HS-SPME, entretanto com aplicação de uma fibra 
comercial de SPME.  
Além disso, foram obtidos limites de detecção para os 
agrotóxicos organoclorados na ordem de 0,01-0,03 μg L
-1
, os quais 
foram semelhantes aos obtidos por Tomkins et al.(Tomkins e Barnard, 
2002). Não obstante, os resultados obtidos para LOD tanto para o etil 
benzeno e m-xileno, bem como para os ésteres de ftalato foram muito 
satisfatórios e também comparáveis a estudos já relatados. (Penalver et 
al., 2000; Bianchin et al., 2012).  
 
  
5.4.7 Recuperação do analito e análise de amostras reais 
utilizando PIL e modo de amostragem DI-HS-SPME 
Primeiramente, para a avaliação da exatidão do método proposto, 
foram realizados ensaios de recuperação dos analitos em amostras de 
água de lago e de torneira. As amostras foram fortificadas com 
concentrações conhecidas dos diferentes analitos empregados nesse 
estudo, sendo avaliados dois níveis de concentração dependendo da faixa 
linear. Os resultados obtidos para a recuperação relativa dos analitos 
estão mostrados na Tabela 12. 
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Recuperação (%) ± SD (n = 3) 















m-xileno 84 ± 7 96 ± 1 80 ± 8 68 ± 2 
etil benzeno 88 ± 7 101 ± 1 81 ± 9 71 ± 2 
naftaleno 78 ± 8 84 ± 5 73 ± 9 104 ± 19 
acenaftileno 101 ± 13 90 ± 10 84 ± 9 109 ± 5 
pireno 71 ± 12 83 ± 2 114 ± 7 63 ± 3 
fluoranteno 72 ± 10 97 ± 12 87 ± 5 72 ± 2 
acenafteno 91 ± 12 76 ± 4 107 ± 12 88 ± 18 
fluoreno 97 ± 14 76 ± 5 71 ± 3 100 ± 13 
antraceno 84 ± 9 86 ± 4 80 ± 11 71 ± 3 
fenantreno 101 ± 19 102 ± 16 113 ± 4 71 ± 7 
heptacloro 112 ± 12 69 ± 9 94 ± 15 107 ± 15 
aldrin 88 ± 10 98 ± 16 89 ± 9 83 ± 17 
heptacloro epóxido 63 ± 15 102 ± 1 66 ± 11 79 ± 5 
α-hexacloro ciclohexano 90 ± 3 87 ± 4 108 ± 1 87 ± 8 












Água de torneira 
 















γ- hexacloro ciclohexano 85 ± 4 76 ± 9 96 ± 7 58 ± 4 
dieldrin 104 ± 17 95 ± 6 106 ± 14 77 ± 5 
di-iso-propil ftalato 107 ± 9 72 ± 10 105 ± 4 52 ± 6 
di-iso-butil ftalato 84 ± 15 67 ± 11 52 ± 6 53 ± 5 
di-heptil ftalato 61 ± 13 61 ± 12 95 ± 7 53 ± 4 
a
menor concentração para compostos orgânicos voláteis (etil benzeno e m-xileno): 1,5 μg L
-1
; HPA: 0,25 μg L
-1
; 
agrotóxicos organoclorados: 0,15  μg L
-1





maior concentração para compostos orgânicos voláteis (etil benzeno e m-xileno): 7,5 μg L
-1
; HPA: 7,5 μg L
-1
; 
agrotóxicos organoclorados: 1  μg L
-1







As recuperações relativas dos analitos apresentaram valores que 
variaram entre 52% para 0,3  μg L
-1
 de di-isobutil ftalato e 114% para 
0,25 μg L
-1
 de pireno para amostra de água do lago em níveis de 
concentração menores. Para essas amostras, em valores maiores de 
concentração, as recuperações variaram entre 52% para 3 μg L
-1
  de di-
isopropil ftalato e 109% para 7,5 μg L
-1 
de acenaftileno.  
No que diz respeito às amostras de água de torneira, as 
recuperações relativas variaram entre 61% para 0,3 μg L
-1
 de di-heptil 
ftalato e 114% para 0,15 μg L
-1
 de β- hexacloro ciclohexano em níveis 
de concentração menores e de 61% para 3 μg L
-1 
de di-heptil ftalato a 
117% para 1 μg L
-1 
de β-hexacloro ciclohexano em níveis de 
concentração mais elevados. Valores aceitáveis de precisão foram 
obtidos para os estudos de recuperação relativa de analito, variando 
entre 0,5% para 7,5 μg L
-1 




Na Figura 26 (A e B) são mostrados dois cromatogramas. O 
cromatograma representado na Figura 26-A corresponde a uma amostra 
de água ultrapura fortificada com os compostos em estudo, e o 
cromatograma da Figura 26-B foi obtido a partir de uma extração feita 
em uma amostra real de água de lago. Na amostra de água de lago 
avaliada, nenhum dos compostos de interesse foi quantificado. A ordem 
de eluição dos compostos é descrita abaixo. 
Ordem de eluição: 1) etil benzeno; 2) m-xileno; 3) naftaleno; 4) 
acenaftileno; 5) acenafteno; 6) fluoreno; 7) di-isopropil ftalato; 8) α-
hexacloro ciclohexano; 9) γ-hexacloro ciclohexano; 10) β-hexacloro 
ciclohexano; 11) antraceno; 12) fenantreno; 13) δ-hexacloro 
ciclohexano; 14) di-isobutil ftalato; 15) heptacloro; 16) aldrin; 17) 
heptacloro epóxido; 18) fluoranteno; 19) pireno; 20) dieldrin; 21) di-







Figura 26. (A) Cromatograma de íons totais utilizando a fibra 1 para a extração em amostra de água fortificada com 
as seguintes concentrações: compostos orgânicos voláteis (etil benzeno e m-xileno): 7 μg L
-1
; ésteres de ftalato: 7 μg 
L
-1
; HPA: 1,5 μg L
-1 








Figura 26. (B) Cromatograma obtido da extração em uma amostra real de água de lago. 
Condições cromatográficas utilizadas: Tempo de extração de 50 min (25 min no modo DI seguidos por 25 min no 
modo HS), temperatura de extração: 40 °C e agitação de 600 rpm.  
 
 




5.5 Conclusões parciais 
Um revestimento composto de líquido iônico polimérico como 
fase extratora (fibra 1) foi empregado no modo de amostragem DI-HS-
SPME resultando em boa eficiências de extração para as diferentes 
classes de analitos examinadas neste estudo. Diferentes modos de 
amostragem para SPME foram explorados e a utilização de DI-HS-
SPME possibilitou a determinação simultânea de analitos com grande 
variação na volatilidade/polaridade, sendo este um grande desafio em 
SPME. O modo de amostragem DI-HS pode ser extremamente útil para 
aplicações em que os analitos pertençam a diferentes classes químicas e 
exibam propriedades distintas, o que é bastante interessante para 
amostras ambientais (águas de rios e lagos, e também águas residuais). 
A comparação das eficiências de extração entre os diversos 
revestimentos permitiu a observação da seletividade frente às diversas 
classes de analitos. A fibra 1 produziu excelente eficiência de extração 
para compostos que apresentam unidades aromáticas, possibilitando a 
obtenção de LOD na faixa de partes por trilhão para HPA. Além disso, 
as precisões e as linearidades alcançadas foram aceitáveis e as 
recuperações foram satisfatórias para as extrações realizadas em 











Capítulo VI. Líquidos iônicos poliméricos como fases extratoras 
para microextração em fase sólida aplicados em cromatografia 




Tendo em vista a grande quantidade de compostos que podem ser 
determinados por cromatografia líquida, emerge a necessidade da 
utilização de técnicas de preparo de amostras compatíveis com esse 
método de separação. A SPME é uma técnica que apresenta uso muito 
difundido, tendo como principais vantagens a não utilização de 
solventes na etapa de extração, bem como a versatilidade nas 
amostragens. Neste estudo, fases extratoras compostas de líquidos 
iônicos poliméricos para SPME foram desenvolvidas e aplicadas pela 
primeira vez em análises envolvendo cromatografia líquida de alta 
eficiência. Seis polímeros de líquidos iônicos estruturalmente diferentes 
foram aderidos a suportes de nitinol e aplicados para a determinação de 
fármacos, fenóis e inseticidas em amostras aquosas. As condições de 
extração incluindo pH da amostra, tempo de extração, solvente e volume 
de dessorção, e tempo de dessorção foram otimizados. Para a realização 
das otimizações, modelos univariados e também multivariados foram 
utilizados. As novas fases extratoras compostas de PIL compatíveis com 
solventes utilizados para HPLC apresentaram-se bastante estáveis 
durante a realização das extrações, inclusive sob pH baixo, mantendo-se 
sem degradação visível perante vários solventes orgânicos de dessorção 
incluindo metanol, acetonitrila e acetona. Os parâmetros analíticos de 
mérito foram determinados para os compostos em estudo, sendo 
também realizados ensaios de recuperação relativa dos analitos em 
amostras reais de água de lago e de torneira. 
 
 
6.2 Materiais e métodos  
6.2.1 Instrumentação 
As análises cromatográficas foram realizadas em um 
cromatógrafo líquido Shimadzu LC-20A (Shimadzu, Tóquio, Japão) 
equipado com um injetor manual Rheodyne, duas bombas modelo LC-
20AT, um desgaseificador modelo DGU-20A3 e um detector UV/Vis 
modelo SPD-20. A separação dos analitos foi realizada em uma coluna 
da marca Restek modelo Ultra C18 (250 mm  4,6 mm de diâmetro 
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interno) com tamanho de partículas de 5,0 μm (Palo Alto, EUA). O 
método cromatográfico de separação por gradiente foi aplicado, tendo 
início com 60% de fase móvel A (ácido acético a 0,1% em água) e 40 % 
de fase móvel B (0,05% de ácido acético em acetonitrila). A fase móvel 
B foi gradualmente aumentada de 40% para 70% em 15 min e 
novamente aumentada de 70% para 85% em 15 min, seguido por um 
período isocrático a 85% durante 10 min. A vazão foi mantida a 1 mL 
min
-1
. Foi utilizado 220 nm como comprimento de onda de detecção 
para monitorar -17-etinilestradiol, fenoprofeno, ibuprofeno, 
deltametrina e fenvalerato, para os demais analitos foi utilizado 254 nm.  
Um microscópio eletrônico de varredura marca JEOL modelo 
JSM-6060LV (JEOL Company Inc., Peabody, EUA) foi utilizado para 
as medidas da espessura de filme das fibras de líquidos iônicos 
poliméricos. Um espectrômetro de ressonância magnética nuclear 
Bruker modelo DRX 500 MHz (Bruker, Massachusetts, EUA) foi 
utilizado para caracterização dos produtos obtidos nas sínteses.  
Para a polimerização dos recobrimentos de líquidos iônicos 
utilizados como fase extratora foi utilizado um reator modelo RPR-100 
(Southern New England Ultraviolet Company, Connecticut, EUA) com 
capacidade para 16 lâmpadas. Um comprimento de onda de 360 nm foi 
utilizado para a polimerização dos líquidos iônicos contendo o ânion 
NTf2
-
, e 254 nm foram selecionados para a polimerização dos 
compostos contendo ânions de algum haleto. 
 
 
6.2.2 Síntese dos líquidos iônicos e fabricação das fibras para 
SPME 
A síntese dos monômeros cloreto de 1-vinilbenzil-3-
hexadecilimidazol [VBC16IM][Cl], bis[(trifluorometil)sulfonil]imideto 
de 1-vinilbenzil-3-hexadecilimidazol [VBC16IM][NTf2], brometo de 1-
vinil-3-(2-hidroxietil)imidazol [VC2OHIM][Br], cloreto de 1-vinil-3-
(10-hidroxidecil)imidazol [VC10OHIM][Cl], 
bis[(trifluorometil)sulfonil]imideto de 1-vinil-3-(10-
hidroxidecil)imidazol [VC10OHIM][NTf2], e dos crosslinkers dicloreto 
de 1,12-di(3-vinilbenzilimidazol) dodecano [(VBIM)2C12] 2[Cl], di-
bis[(trifluorometil)sulfonil]imideto de 1,12-di(3-
vinylbenzylimidazolium) dodecano [(VBIM)2C12]2[NTf2] foi realizado 
tendo como base estudos previamente reportados na literatura (Baltazar 
et al., 2007; Zhao, F. et al., 2008; Yu, H. et al., 2015). A síntese do 





[VC9COOHIM][Br] foi feita pela mistura de 13,3 mmol de 1-
vinilimidazol e 20,0 mmol de ácido 10-bromodecanóico em acetonitrila. 
A reação foi mantida a 60 ºC durante 3 dias. Após esse tempo, o 
solvente foi removido sob vácuo e o produto foi dissolvido em 8 mL de 
água e lavado com 4 mL de acetato de etila por 6 vezes, seguido por 
outra lavagem com clorofórmio para a remoção de possíveis impurezas. 
A fase aquosa foi então retirada e seca sob vácuo. Todos os produtos das 
reações foram caracterizados por 
1
H RMN, sendo estes dados mostrados 
nos apêndices XI - XVIII.    
Em relação à fabricação das fibras, seguiu-se o mesmo 
procedimento comentado no capítulo anterior (Ho, Toledo, et al., 2014), 
com exceção de que os segmentos de nitinol foram polidos com uma 
lixa para proporcionar uma melhor aderência do recobrimento 
polimérico previamente ao procedimento de oxidação. Na Tabela 13 são 
representadas as estruturas dos recobrimentos de PIL empregadas nesse 
estudo, bem como o valor de espessura de filme aproximado para as 
mesmas obtidas por SEM. 
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6.2.3 Reagentes  
 Acrilonitrila 99% (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA). 
 1-clorohexadecano 99% (Sigma Aldrich). 
 1,12 dibromododecano 98% (Sigma Aldrich). 
 4-clorometil estireno 90% (Sigma Aldrich). 
 Ácido 10-bromodecanóico 95% (Sigma Aldrich). 
 10-cloro-1-decanol 90% (Sigma Aldrich). 
 1-vinil imidazol 99% (Sigma Aldrich). 
 Imidazol (99%) (Sigma Aldrich). 
 Viniltrimetoxisilano (VTMS) 98% (Sigma Aldrich). 
 Peróxido de hidrogênio (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA). 
 Acetonitrila grau HPLC (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Acetona grau HPLC (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Metanol grau HPLC (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Isopropanol (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Ácido acético glacial (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA). 
 Ácido clorídrico (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA). 
 Hidróxido de sódio (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA). 
 Dimetil sulfóxido (≥ 99%) (Sigma Aldrich). 
 Bis[(trifluorometil)sulfonyl]imideto de lítio (SynQuest 
Laboratories, Alachua, EUA). 
 n-Hexano (99%) (Sigma Aldrich). 
 2-hidróxi-2-metil propiofenona (DAROCUR 1173) (Sigma 
Aldrich). 
 Água ultrapurificada (Millipore, Bedford, EUA). 
 Fenacetina (98%), cetoprofeno (98%), 17--etinilestradiol 
(98%), fenoprofeno de cálcio (97%), diclofenaco de sódio (98.5%), 
ibuprofeno (98%), 2,4,6-triclorofenol (98%), hexaflumurona (99,1%), 
foxima (98,1%), clorfenapir (98,8%), flufenoxuron (98,1%), hexitiazox 
(99%), clorfluazuron (98,9%), deltametrina (99,7%), fenvalerato (99%) 
e -fluvalinato (99%) (Sigma Aldrich)  
 2-nitrofenol (99%) (Acros Organics, PA , EUA)  










6.2.4 Materiais em geral 
 Frascos âmbar hermeticamente vedados com capacidade para 
10 mL com septos de PTFE/Silicone (Supleco, Bellefonte, EUA).  
 Filtros Minisart® de polietersulfona com tamanho de poros de 
0,22 μm (Sartorius, Goettingen, Alemanha). 
 Balões volumétricos com capacidade de 5 e 10 mL. 
 Micropipetadores com capacidade variável (1 – 1000 µL) 
(Eppendorf, Hauppauge, EUA). 
 Fios de nitinol com diâmetro de 128 μm (Nitinol Devices and 
Components, Fremont, EUA). 
 Fibra para SPME com o recobrimento de DVB/PDMS 65 μm 
(Supelco, Bellefonte, EUA) 
 
 
6.3 Parte Experimental 
6.3.1 Otimização do tipo do solvente de dessorção para os 
recobrimentos de PIL 
Para a utilização da microextração em fase sólida em análises 
envolvendo HPLC é necessário uma adequada otimização do solvente 
de dessorção dos analitos. Nesta etapa, um modelo de superfície 
triangular foi aplicado para a avaliação do solvente mais apropriado para 
a dessorção dos analitos fenacetina, cetoprofeno, 17--etinilestradiol, 
fenoprofeno de cálcio, diclofenaco de sódio, ibuprofeno, 2,4,6-
triclorofenol, hexaflumurona, foxima, 2-nitrofenol, 2,4-dinitrofenol 
clorfenapir, flufenoxuron, hexitiazox, clorfluazuron, deltametrina, 
fenvalerato e -fluvalinato. A fibra 1 foi utilizada como modelo. Os 
solventes avaliados foram acetonitrila, metanol e acetona, sendo 
utilizado volume de dessorção de 50 μL para todas as análises, as quais 
foram realizadas em duplicata. 
Os dados foram avaliados mediante utilização do software 
Statsoft Statistica 8.0, sendo consideradas como respostas as médias 
aritméticas correspondentes às áreas cromatográficas dos analitos em 
cada análise. O solvente extrator mais adequado foi escolhido baseado 






6.3.2 Estudo das variáveis de influência: planejamento 
fatorial completo para recobrimentos de PIL  
Para a realização do planejamento fatorial completo em dois 
níveis foram escolhidas quatro variáveis, incluindo pH da amostra (2 e 
10), tempo de extração (15 e 45 min), tempo de dessorção (5 a 25 
minutos) e volume do solvente de dessorção (30 e 70 μL). A matriz dos 
experimentos está mostrada na Tabela 13. 
 














1 2 15 5 30 
2 10 15 5 30 
3 2 45 5 30 
4 10 45 5 30 
5 2 15 25 30 
6 10 15 25 30 
7 2 45 25 30 
8 10 45 25 30 
9 2 15 5 70 
10 10 15 5 70 
11 2 45 5 70 
12 10 45 5 70 
13 2 15 25 70 
14 10 15 25 70 
15 2 45 25 70 
16 10 45 25 70 
 
Após esse estudo, as variáveis que apresentaram efeitos mais 




6.3.3 Otimização das condições de extração para o 
recobrimento comercial DVB/PDMS  
Os parâmetros de extração/dessorção, incluindo solvente de 





para a fibra de DVB/PDMS. O solvente de dessorção foi otimizado 
utilizando-se o mesmo procedimento empregado para as fibras baseadas 
em PIL, ou seja, pela aplicação de um modelo de superfície triangular. 
O tempo de extração foi estudado univariadamente com valores 
variando de 5 a 120 minutos. O pH da amostra foi avaliado entre 2,5 e 
7,5; levando-se em consideração que para o recobrimento composto por 
DVB/PMDS não é indicada a utilização de pH menor que 2. O mesmo 
tempo de dessorção e volume de solvente de dessorção utilizado para as 
fibras compostas por PIL foram aplicados para a fibra de DVB/PDMS. 
 
 
6.3.4 Comparação das eficiências de extração e seletividades 
para os analitos 
 A seletividade para analitos foi estudada por comparação das 
eficiências de extração obtidas pelos seis recobrimentos compostos por 
PIL nas condições de extração previamente otimizadas. Uma fibra 
comercial composta por DVB/PMDS também foi utilizada para efeito 
de comparação. 
 Além disso, o efeito da espessura de filme do recobrimento 
foi estudado comparando-se o desempenho de extração para uma fibra 
composta pelo monômero [VC10OHIM][Cl] e o crosslinker 
[(VBIM)2C12]2[Cl] com diferentes espessuras. Duas fibras compostas 
somente por fios de nitinol (sem recobrimento polimérico) foram 
também avaliadas sob as mesmas condições de extração já otimizadas. 
A Fibra a foi produzida pelo tratamento do fio de nitinol com solução de 
H2O2 (30% v/v), enquanto a Fibra b foi produzida pelo tratamento com  
H2O2 (30% v/v) seguido pela ativação com VTMS. 
 
 
6.3.5 Determinação dos parâmetros analíticos de mérito para 
o recobrimento PIL de (Fibra 3B) 
 Após a realização das otimizações e comparações, os 
parâmetros analíticos de mérito foram determinados incluindo 
linearidade, faixa linear, precisão, LOQ e LOD. A exatidão do método 
foi avaliada mediante ensaios de recuperação relativa dos analitos em 
amostras reais de água de torneira e água de lago.  
As amostras de água de torneira foram coletadas no Laboratório 
de Química Analítica e Bioanalítica da Iowa State University, localizada 
em Ames nos Estados Unidos. As amostras de água de lago foram 
coletadas no lago Ada Hayden Heritage Park Lake (42°04'18.1"N 
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93°37'24.8"W), também localizado na cidade de Ames, no estado de 
Iowa, EUA. 
 
6.4 Resultados e discussão 
6.4.1 Características estruturais dos recobrimentos de PIL 
sintetizados e compatíveis com HPLC 
Seis fibras com diferentes recobimentos de líquidos iônicos 
poliméricos foram fabricadas mediante combinação de vários 
monômeros e crosslinkers para explorar a sua seletividade frente aos 
analitos. Como pode ser visto no apêndice XIX, a maioria dos analitos 
possui diferentes substituintes incluindo partes aromáticas, carbonilas, 
aminas, grupos hidroxila e halogênios.  
Com a finalidade de avaliar a seletividade de extração para os 
analitos frente às fases extratoras, a natureza dos revestimentos 
poliméricos foi variada através do emprego de diferentes ânions e 
também de diferentes grupos funcionais ligados aos cátions, como pode 







Tabela 14. Estruturas das fibras de PIL empregadas nesse estudo. 






































23 (Fibra 3A) 











































O percentual em massa de crosslinker empregado na mistura foi de 50% da massa do monômero.
133 
 
Através da Tabela 14 pode-se notar que diferentes estruturas 
foram sintetizadas e utilizadas como fases extratoras. O ânion cloreto foi 
incorporado nas fibras 2, 3 e 4, com a finalidade de aumentar a 
basicidade da ligação de hidrogênio dos revestimentos extratores em 
comparação com as fibras 1 e 6, as quais contêm o ânion NTf2
-
.  
Grupos hidroxila foram incorporados nas fibras 3, 5, 6 e também 
grupos de ácidos carboxílicos na fibra 4 com a finalidade de aumentar a 
acidez desses recobrimentos, o que pode aumentar a interação por meio 
de ligação de hidrogênio com os analitos mais básicos. O comprimento 
da cadeia alquil dos substituintes no cátion do monômero foi variado nas 
fibras 3 e 5, a fim de explorar o efeito de interacões do tipo dispersivas 
entre esses recobrimentos e os analitos.  Além disso, grupos aromáticos 
foram introduzidos em todos os revestimentos para aumentar as 
interações do tipo π-π entre o revestimento extrator e os analitos.  
Esses revestimentos poliméricos formados por monômeros e 
crosslinkers de líquidos iônicos possibilitaram a formação de fases 
extratoras reticuladas, as quais apresentaram excelente resistência frente 
aos solventes utilizados para HPLC e eficientes dessorções com efeito 
de memória não significativo. Uma imagem de uma microscopia 
eletrônica de varredura correspondente a uma seção transversal da fibra 
3A é mostrada na Figura 27, sendo obtida após 36 ciclos de 
extração/dessorção. 
 
Figura 27. Micrografia da seção transversal da fibra 3A após 36 ciclos 
de extração. 
 




 Como pode ser observado através da micrografia acima, após 
os 36 ciclos de extração/dessorção, a fibra ainda apresentou uma 
considerável quantidade de fase extratora. Foi possível verificar que 
mesmo na presença de solventes orgânicos comuns para HPLC 
(metanol, acetonitrila, acetona) esses sorventes exibiram boa 
estabilidade. Esse fato comprova a alta resistência das fibras compostas 
por líquidos iônicos poliméricos desenvolvidos para estudo, sendo estas 
compatíveis com a técnica de HPLC. 
 
 
6.4.2 Otimização das condições de extração utilizando fases 
extratoras de líquidos iônicos (Fibra 1) 
6.4.2.1 Otimização do solvente de dessorção 
O solvente de dessorção foi otimizado através de um modelo de 
superfície triangular. Amostras aquosas de 10 mL foram fortificadas 
com 400 μg L
-1
 de cada analito, sendo submetidas a 30 minutos de 
extração utilizando 50 μL de solvente de dessorção e 15 minutos de 
dessorção. Foram selecionados três solventes orgânicos polares, 
incluindo acetonitrila, acetona e metanol.  
As médias aritméticas das áreas cromatográficas correspondentes 
a todos os analitos foram utilizadas para a construção das superfícies 
triangulares. Uma maior média aritmética indica uma melhor capacidade 
de dessorção para o solvente. Na Figura 28-A é mostrada a superfície 
triangular obtida para essa otimização. Também foi otimizado o tipo de 
solvente de dessorção para a fibra comercial composta por DVB/PMDS, 
sendo mostrada a superfície na Figura 28-B. As equações referentes às 
superfícies de respostas estão dispostas no apêndice XX. 
 
Figura 28. Superfícies triangulares correspondentes à média aritmética 
de todos os analitos para extrações em amostras de água fortificadas 
com 400 μg L
-1
 utilizando a fibra 1 (A) e fibra DVB/PDMS (B). Foram 
empregados 30 min de extração, 15 min de dessorção e 50 μL de 








Fonte: Autoria própria (2016). 
 
A partir da superfície triangular mostrada na Figura 28-B pode-se 
observar que para a fibra comercial de DVB/PDMS os melhores 
resultados foram obtidos utilizando-se acetonitrila e acetona como 
solventes de dessorção, entretanto a acetonitrila apresentou eficiências 
ligeiramente superiores. Desta forma, esse solvente foi fixado como o 
solvente otimizado de extração para a fibra comercial abordada nesse 
estudo. 
Em relação à fibra 1, metanol e acetona exibiram respostas mais 
eficientes enquanto que a acetonitrila forneceu os piores resultados. 
Desta forma, para a escolha do solvente ideal, os dados foram avaliados 
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para os analitos separados em diferentes classes incluindo fármacos, 
fenóis e inseticidas. As superfícies triangulares para essas diferentes 
classes são mostradas na Figura 29 (A, B e C). 
 
Figura 29. Superfícies triangulares para a otimização do tipo de 
solvente de dessorção com a fibra 1 para: (A) fármacos, (B) fenóis e (C) 
inseticidas.  
Condições de extração: concentração dos analitos: 400 μg L
-1
, tempo de 
extração: 30 min, tempo de dessorção: 15 min e volume de solvente de 











                            
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
  
 Como mostrado na Figura 29 (A, B e C), o metanol 
apresentou melhor desempenho na dessorção dos fármacos e também 
para os compostos fenólicos avaliados neste estudo, enquanto que a 
acetona exibiu uma melhor eficiência de dessorção para os inseticidas. 
Também foi possível observar o fraco desempenho de dessorção 
referente à acetonitrila para todas as classes de compostos avaliadas. 
Desta forma, o metanol foi escolhido como o solvente de dessorção para 
estudos subsequentes. As equações referentes às superfícies de respostas 
estão dispostas no apêndice XXI. 
 
 
6.4.2.2 Planejamento fatorial completo: variáveis de 
influência na metodologia 
 Um planejamento fatorial completo em dois níveis foi 
utilizado para a avaliação da influência das variáveis de 
extração/dessorção incluindo o volume de solvente de dessorção, pH da 
amostra, tempo de extração e tempo de dessorção, sendo que a matriz 
dos experimentos foi mostrada na Tabela 14 na seção de materiais e 
métodos. A partir da média aritmética das áreas cromatográficas obtidas 
para os analitos, foi construído um gráfico de Pareto mostrado na Figura 
30, o qual permite a avaliação das variáveis que mais exibiram maior 
influência nas respostas.  
138 
 
Figura 30. Gráfico de Pareto obtido para as variáveis pH da amostra, 
volume do solvente de dessorção, tempo de extração e tempo de 
dessorção, bem como para as interações entre as variáveis. 
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
Veficando-se as variáveis que exibiram influência no 
procedimento de extração foi observado que o pH da solução da amostra 
foi o parâmetro mais importante seguido por volume de solvente de 
dessorção e o tempo de extração. O tempo de dessorção também foi 
significativo para o procedimento, entretanto se comparado às demais 
variáveis foi o que apresentou a menor influência nas respostas.   
Os valores negativos para os efeitos referentes ao volume de 
solvente de dessorção e pH indicaram que, para essas variáveis, o menor 
valor utilizado aumentou a resposta cromatográfica. Utilizando-se um 
volume maior de solvente de dessorção, os analitos serão mais 
“diluídos”, ocasionando uma menor resposta. Desta forma, um volume 
de dessorção de 30 μL foi fixado. 
A variável tempo de dessorção exibiu valor de efeito positivo, 
com isso um tempo de dessorção mais elevado favoreceria a resposta. 
Entretanto, a utilização de um tempo de 25 minutos (maior tempo de 





frequência analitica do método, sendo assim, um tempo de 15 minutos 
foi fixado. 
 As variáveis pH da amostra e tempo de extração também 
obtiveram efeitos bastante significativos. Desta forma, essas variáveis 
foram novamente avaliadas de forma univariada para uma melhor 
verificação das condições ótimas de extração. 
 
  
6.4.2.3 Otimização de tempo de extração e pH da amostra 
 De acordo com os dados obtidos no gráfico de Pareto, as 
variáveis tempo de extração e pH da amostra exibiram valores de efeitos 
bastante significativos, sendo estudadas mais detalhadamente. Foram 
realizadas extrações em amostras de 10 mL contendo 400 μg L
-1
 de cada 
analito, utilizando-se diferentes tempos de extração e diferentes pH. 
Essas variáveis foram estudadas para a fibra 1 e também para a fibra 
comercial, composta por DVB/PDMS. Os resultados correspondentes ao 
tempo de extração referentes à fibra 1, e para a fibra comercial estão 

























Figura 31. Otimização do tempo de extração para fibra 1 (A) e fibra 
comercial de DVB/PDMS (B) para os analitos: ( ) fenacetina; ( ) 2,4-
dinitrofenol; ( ) 2-nitrofenol; ( ) cetoprofeno; ( ) 17--etinilestradiol; 
( ) fenoprofeno de cálcio;     ( ) 2,4,6-triclorophenol; ( ) diclofenaco 
de sódio; ( ) ibuprofeno; ( ) hexaflumurona; ( ) foxima; ( ) 
clorfenapir; ( ) flufenoxuron; ( ) hexitiazox;        ( ) clorfluazuron; (
) deltametrina; ( ) fenvalerato; ( ) -fluvalinato. Condições de 
extração para a fibra 1: pH: 1,5; dessorção: 15 min em 30 μL de 








Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 Como mostrado na Figura 31-A, um perfil de tempo de 
sorção utilizando a Fibra 1 foi gerado através da variação do tempo de 
extração entre 0 e 90 minutos. A maioria dos analitos atingiu o 
equilíbrio de extração em cerca de 60 minutos. Sendo assim, um tempo 
de extração de 60 minutos foi utilizado para análises empregando a 
fibras à base de PIL. A precisão das extrações foi avaliada aos 30 
minutos e 60 minutos e variou de 1,6% a 18,9%, sendo os resultados 
mostrados no apêndice XXII. 
 Em relação aos dados obtidos para o perfil de tempo de 
extração referente à fibra DVB/PDMS, pode-se observar que a maioria 
dos analitos alcançou o equilíbrio em 90 minutos, com isso esse tempo 
de extração foi selecionado para estudos subsequentes. A precisão das 
análises também foi avaliada nos tempos de extração de 30 minutos e 60 
minutos e variou entre 0,8% e 14,7%, sendo os valores para cada analito 
também mostrados no apêndice XXII. 
 Em relação ao pH da amostra, de acordo com o gráfico de 
Pareto, pode-se observar que foi obtido um valor negativo referente ao 
efeito dessa variável, indicando que um para baixos valores de pH foram 
obtidas as melhores respostas. Desta forma, um intervalo de pH entre 
1,5 e 5,5 foi escolhido para um estudo mais detalhado. A Figura 32 (A e 
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B) representa os valores de área cromatográfica obtidos nos diferentes 
pH avaliados para a fibra 1 e a fibra comercial de DVB/PDMS. 
 
 
Figura 32. Otimização do pH da amostra para a fibra 1 (A) e fibra 
comercial de DVB/PDMS (B) para os analitos: ( ) fenacetina; ( ) 2,4-
dinitrofenol; ( ) 2-nitrofenol; ( ) cetoprofeno; ( ) 17--
etinilestradiol; ( ) fenoprofeno de cálcio;   ( ) 2,4,6-triclorofenol; ( ) 
diclofenaco de sódio; ( ) ibuprofeno; ( ) hexaflumurona; ( ) 
foxima; ( ) clorfenapir; ( ) flufenoxuron; ( ) hexitiazox;   ( ) 
clorfluazuron; ( ) deltametrina; ( ) fenvalerato; ( ) -fluvalinato.  
Condições de extração para a fibra 1: tempo de extração: 60 min; 
dessorção: 15 min em 30 μL de metanol; Fibra DVB/PDMS: tempo de 






Fonte: Autoria própria (2016). 
145 
 
Como mostrado na Figura 32-A, utilizando-se a fibra 1, uma 
maior eficiência de extração, para a maioria dos analitos, foi alcançada 
com um menor pH da amostra. Sendo assim, o pH de 1,5 foi aplicado 
para os estudos subsequentes.  
Em relação à fibra comercial de DVB/PDMS (Figura 32-B) 
houve uma diminuição na eficiência de extração, para a maioria dos 
analitos, quando o pH foi aumentado de 2,5 a 7,5, especialmente para 
2,4-dinitrofenol, cetoprofeno, fenoprofeno, diclofenaco de sódio e 
ibuprofeno. Desta forma, um pH de 2,5 foi o que permitiu, no geral, os 
melhores resultados para a fibra DVB/PDMS. 
 
 
6.4.3 Comparação da eficiência de extração entre as fases 
extratoras utilizadas  
A seletividade dos seis diferentes recobrimentos formados por 
líquidos iônicos poliméricos foi estuda. As condições otimizadas foram 
aplicadas para todas as extrações, sendo estas realizadas no modo de 
imersão direta, com agitação magnética de 450 rpm e as amostras 
fortificadas com 200 μg L
-1
. Na Figura 33 é mostrado um cromatograma 
obtido a partir de uma extração utilizando-se a fibra 3A de uma amostra 
de água ultra purificada, fortificada com 200 μg L
-1





Figura 33. Cromatograma obtido a partir de uma extração de uma amostra de água fortificada com 200 μg L
-1
 dos 
analitos: 1) fenacetina 2) 2,4-dinitrofenol 3) 2-nitrofenol 4) cetoprofeno 5) 17--etinilestradiol 6) fenoprofeno de 
cálcio 7) 2,4,6-triclorofenol 8) diclofenaco de sódio 9) ibuprofeno 10) hexaflumuron 11) foxima 12) clorfenapir 13) 
flufenoxuron 14) hexitiazox 15) clorfluazuron 16) deltametrina 17) fenvalerato 18) -fluvalinato.  
Condições de extração: pH: 1,5; tempo de extração: 60 min; dessorção: 15 min em 30 μL de metanol. Fibra 3A. 
 




Para as extrações com fibras de PIL, o pH foi ajustado para 1,5. 
Previamente à extração, a solução amostra foi agitada durante 2 minutos 
e, em seguida, a fibra foi imersa na solução da amostra durante 60 
minutos. Após o tempo de extração, a fibra foi recolhida e imersa em 30 
μL de metanol para a dessorção, em seguida, 20 μL desse solvente foi 
injetado no HPLC. 
Posteriormente, a fibra foi lavada em metanol durante 30 
minutos, e em seguida em água desionizada durante 10 minutos. O 
passo de lavagem foi realizado após cada processo de 
extração/dessorção a fim de minimizar possíveis efeitos de memória. 
Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
Em relação às extrações utilizando-se a fibra comercial de 
DVB/PDMS, foram adotadas as condições previamente otimizadas para 
esse recobrimento. O tempo de extração foi de 90 minutos, com pH 
ajustado em 2 e acetonitrila como solvente de dessorção. As etapas de 
extração foram as mesmas já descritas para as fibras de PIL.  
Um gráfico de barras representando a área cromatográfica obtida para 
cada um dos analitos, sendo os mesmos divididos em dois grupos para 
facilitar a visualização, está mostrado na Figura 34 (A e B).  
As seguintes condições foram utilizadas: 
Concentração dos analitos: 200 µg L
-1
; tempo de extração: 60 
minutos (fibras de PIL), 90 minutos (DVB/PDMS); solvente de 
dessorção: metanol (fibras de PIL), acetonitrila (DVB/PDMS); pH: 1.5 
(fibras de PIL), 2 (PDMS/DVB); Tempo de dessorção: 15 min; volume 





Figura 34. Eficiência de extração obtida para os analitos utilizando diferentes fases extratoras (A) ( ) fenacetina; (
) 2,4-dinitrofenol; ( ) 2-nitrofenol; ( ) cetoprofeno; ( ) 17--etinilestradiol; ( ) fenoprofeno de cálcio; ( ) 








(B) ( ) hexaflumurona; ( ) foxima; ( ) clorfenapir; ( ) flufenoxuron; ( ) hexitiazox; ( ) clorfluazuron; ( ) 
deltametrina; ( ) fenvalerato; ( ) -fluvalinato.  
 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Através dos gráficos de barras dispostos acima, pode ser avaliada 
a eficiência de extração em termos de seletividade de cada fase extratora 
em relação aos analitos. A fibra 3, a qual apresenta em sua estrutura um 
substituinte decanol no cátion imidazólio e o cloreto como contra-íon 
exibiu o melhor desempenho de extração para a maioria dos analitos em 
comparação com outras fibras de PIL. 
As fibras 3, 4, 5 e 6 contêm hidroxila ou radicais de ácidos 
carboxílicos nos cátions dos monômeros e exibiram uma maior 
seletividade para 17--etinilestradiol em comparação com as fibras 1 e 
2, as quais possuem cadeia de hexadecil alquil. Essa diferença na 
seletividade pode ser devido a uma maior interação a partir de ligações 
de hidrogênio entre estes revestimentos e os dois grupos hidroxila 
presentes na estrutura do analito. Verificou-se também que a fibra 2 
exibiu a menor eficiência de extração para os inseticidas em comparação 
com as outras fibras de PIL. 
As espessuras de filme de todas as fibras compostas por PIL 
(mostrados na Tabela 13) foram comparáveis, com a exceção da fibra 
3B, a qual apresentou uma maior espessura. O efeito da espessura do 
filme na eficiência foi examinado através da avaliação de duas fibras de 
mesma composição, porém com espessuras de filme diferentes (fibras 
3A e 3B).  
Como pode ser observado através da Figura 34, a eficiência de 
extração para fenóis e fármacos (fenacetina; cetoprofeno; 17--
etinilestradiol; fenoprofeno de cálcio; diclofenaco de sódio; ibuprofeno; 
2,4,6-triclorofenol; 2-nitrofenol e 2,4-dinitrofenol) foi maior para o 
revestimento mais espesso, enquanto que a seletividade para os analitos 
permaneceu a mesma. No entanto, a eficiência de extração para a maioria 
dos inseticidas permaneceu em grande parte inalterada entre as duas fibras, 
com a exceção dos analitos foxima e clorfenapir, os quais exibiram uma 
maior eficiência quando a espessura do revestimento sorvente foi 
aumentada. Os fenóis, os fármacos e os dois inseticidas mencionados são 
relativamente mais polares (log P variando de 1,65 a 4,88), como mostrado 
no apêndice XIX, e possuem uma estrutura menos volumosa em 
comparação com o resto dos inseticidas (log P variando de 4,81 a 6,55), 
sendo que estas características podem desempenhar importante papel no 
comportamento observado para as extrações. 
Dois fios de nitinol sem qualquer revestimento sorvente de PIL 
foram também estudados (fibras a e b). Como mostrado na Figura 34-A 
e 34-B, as áreas cromatográficas referentes aos fármacos e fenóis foram 
inferiores a 3% em comparação com os obtidos para a fibra 3B, exceto 





de nitinol tendo apresentado extrações perceptíveis referentes aos 
inseticidas, as áreas cromatográficas para esses compostos ainda 
apresentaram-se consideravelmente menores do que a maioria dos 
revestimentos à base de PIL. 
Comparando-se os resultados obtidos para a fibra 3B aos obtidos 
com a fibra comercial de DVB/PDMS, foi observado que a eficiência de 
extração foi bastante similar. A fibra de DVB/PDMS exibiu maior 
eficiência de extração para o 2-nitrofenol, 2,4,6-triclorofenol, 
fenoprofeno, ibuprofeno, foxima, clorfenapir e hexitiazox. No entanto, a 
eficiência da extração dos analitos 17--etinilestradiol, hexaflumurona, 
flufenoxuron, clorfluazuron, deltametrina, fenvalerato e τ-fluvalinato 
foram significativamente superiores utilizando-se a fibra 3B. Outro 
importante fator a ser observado foi o tempo de extração, no caso da 
fibra 3B foi utilizado um tempo de extração de 60 minutos enquanto que 
para a fibra comercial de DVB/PMDS foram utilizados 90 minutos. 
 
 
6.4.4 Determinação dos parâmetros analíticos de mérito e 
análise de amostras reais utilizando-se a Fibra 3B 
O desempenho analítico foi avaliado para a fibra 3B através da 
construção de curvas de calibração, da determinação dos limites de 
detecção para todos os analitos, bem como a precisão do método. Os 
dados referentes aos parâmettros analíticos de mérito para os compostos 




Tabela 15. Parâmetros analíticos de mérito utilizando-se a Fibra 3B. 
Analito 
Faixa 












R % RSD (n=3) 
 1 μg L
-1
 100 μg L
-1
 
fenacetina 1-500 0,5 1 0,999 3,1 1,3 
2,4-dinitrofenol 1-500 0,2 1 0,999 15,7 2,5 
2-nitrofenol 1-500 0,5 1 0,999 17,8 0,8 
cetoprofeno 1-500 0,2 1 0,999 6,6 3,7 
17--etinilestradiol 1-500 0,5 1 0,999 13,2 1,7 
fenoprofeno de cálcio 1-500 0,5 1 0,999 14,5 3,0 
2,4,6-triclorofenol 1-500 0,5 1 0,999 9,2 0,3 
diclofenaco de sódio 1-500 0,2 1 0,999 17,4 4,5 
ibuprofeno 5-500 2,0 5 0,999 N/D 3,5 
hexaflumurona 1-500 0,2 1 0,999 8,3 10,5 
foxima 1-500 0,5 1 0,999 13,1 3,3 
clorfenapir 1-500 0,2 1 0,999 6,6 7,5 
flufenoxuron 1-500 0,2 1 0,999 13,6 15,7 
hexitiazox 1-500 0,5 1 0,999 16,6 8,1 
clorfluazuron 1-500 0,2 1 0,998 13,6 17,3 
deltametrina 1-500 0,5 1 0,998 7,4 16,9 
fenvalerato 5-500 1,0 5 0,998 N/D 15,7 
-fluvalinato 1-500 0,5 1 0,998 18,6 18,3 
N/D- Não-detectado a esse nível de concentração. 
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Como mostrado na Tabela 15, a faixa linear obtida para a maioria 
dos analitos ficou entre 1 e 500 μg L
-1
, exceto para o ibuprofeno e o 
fenvalerato, que foram estudados de 5 a 500 μg L
-1
. Satisfatórias 
linearidades foram obtidas com coeficientes de correlação variando 
entre 0,998 e 0,999 para cinco níveis de concentração. O LOD foi 
determinado através da redução da concentração do analito até uma 
razão de 3:1 entre o sinal do analito e o ruído instrumental. Os limites de 
detecção para todos os analitos variaram entre 0,2 e 2 μg L
-1
. A precisão 
do método foi avaliada em duas diferentes concentrações de analito (1 
μg L
-1
 e 100 μg L
-1
) sendo o desvio padrão relativo variando de 0,3% a 
18,6%. 
A avaliação da recuperação relativa dos analitos foi estudada 
mediante extrações em amostras de água de torneira e água de lago. O 
estudo de recuperação foi realizado através de extrações em amostras 
fortificadas em dois níveis de concentração diferentes, sendo os 
resultados mostrados na Tabela 16.  
 
Tabela 16. Recuperação relativa dos analitos utilizando-se a fibra 3B. 
 Recuperação ± RSD / % 
 Água de torneira Água de lago 
















fenacetina 80 ± 4 86 ± 6 80 ± 11 102 ± 13 
2,4-dinitrofenol 81 ± 3 84 ± 7 74 ± 9 101 ± 13 
2-nitrofenol 74 ± 3 96 ± 7 97 ± 15 114 ± 5 
cetoprofeno 91 ± 1 82 ± 7 78 ± 3 95 ± 10 
17--etinilestradiol 56 ± 1 92 ± 10 54 ± 5 104 ± 10 
fenoprofeno de cálcio 86 ± 2 82 ± 7 82 ± 3 93 ± 10 
2,4,6-triclorofenol 62 ± 2 96 ± 9 52 ± 3 112 ± 12 
diclofenaco de sódio 71 ± 2 87 ± 9 58 ± 1 95 ± 11 
ibuprofeno 94 ± 11 78 ± 11 107 ± 12 89 ± 10 
hexaflumurona 50 ± 2 101 ± 17 51 ± 4 64 ± 4 
foxima 75 ± 1 116 ± 14 77 ± 4 54 ± 10 
clorfenapir 78 ± 1 106 ± 16 74 ± 5 68 ± 4 
flufenoxuron 80 ± 1 91 ± 18 85 ± 14 53 ± 4 
hexitiazox 70 ± 7 104 ± 11 79 ± 2 69 ± 2 
clorfluazuron 86 ± 2 87 ± 18 92 ± 14 49 ± 3 
deltametrina 80 ± 6 86 ± 17 91 ± 13 50 ± 3 
fenvalerato 103 ± 13 87 ± 17 117 ± 16 52 ± 4 




 Como mostrado na Tabela 16, as recuperações a 1,5 μg L
-1
 
em água de torneira variaram de 50% a 103% para hexaflumorona e 
fenvalerato, respectivamente. Para essa mesma matriz foram obtidas 
recuperações entre 78 e 116%, em concentrações de 150 μg L
-1 
para 
ibuprofeno e foxima, respectivamente.  
 Recuperações satisfatórias também foram obtidas para água 
de lago, referente à concentração de 1,5 μg L
-1 
as recuperações variaram 
de 51% a 117% para hexaflamorona e fenvalerato, respectivamente. 
Para a concentração de 150 μg L
-1
 foram obtidas recuperações entre 49 e 
114% para -fluvalinato e 2-nitrofenol, respectivamente. 
 Além dos testes de recuperação, também foram analisadas 
amostras reais de água de torneira e água de lago sem adição de analito. 
Essas amostras foram filtradas e submetidas a microextrações utilizando 
a fibra 3B. Nessas amostras não foram observados quaisquer sinais 
detectáveis dos analitos.  
 
 
6.5 Conclusões parciais 
Os recobrimentos baseados em líquidos iônicos poliméricos para 
microextração em fase sólida foram utilizados pela primeira vez em 
conjunto com análises envolvendo HPLC para a determinação de 
fármacos, fenóis e inseticidas. A fibra 3 apresentou os melhores 
resultados, sendo composta por uma cadeia lateral de decanol ligada ao 
cátion imidazol e tendo como contra-íon o ânio cloreto exibiu a melhor 
eficiência de extração para a maioria dos analitos em comparação com 
os outros recobrimentos avaliados. Foram obtidos LOD na faixa de 
partes por bilhão utilizando detecção por UV. Além disso, boas 
recuperações relativas foram alcançados em amostras reais, incluindo 
água de torneira e água de lago. O desenvolvimento de revestimentos de 
PIL compatíveis com HPLC aumenta muito a aplicabilidade destes 
materiais no sentido da possibilidade de determinação de um maior 
número de analitos, particularmente não-voláteis, polares, e compostos 
ionizáveis. A possibilidade de variar a seletividade da extração, 
adequando a estrutura química do PIL de acordo com os analitos, bem 
como a boa durabilidade dos materiais são algumas das vantagens destes 
revestimentos. Sendo aberta uma interessante área de aplicação desses 




Capítulo VII. Conclusão Final e Perspectivas 
A proposta da utilização sequencial em um mesmo procedimento 
dos modos DI e HS para a microextração em gota única apresentou 
resultados bastante satisfatórios quando comparada aos métodos 
tradicionais de amostragem. Os resultados mostraram que o modo de 
extração tem influência muito pronunciada na eficiência de uma 
metodologia, devendo ser rigorosamente estudado e otimizado de 
acordo com as características da matriz e principalmente dos analitos em 
questão. A utilização da SDME, além de apresentar fácil aplicação e 
grande poder de concentração dos analitos, proporciona análises 
extremamente baratas e com reduzido impacto ambiental.  
Com a abordagem DI-HS-SDME proposta nesse trabalho foram 
obtidas boas eficiências de extração para compostos bastante voláteis, 
bem como para compostos que apresentam volatilidade reduzida. Esse 
fator permitiu a obtenção de uma condição de extração intermediária 
entre os modos HS e DI para grande parte dos analitos, e também 
proporcionou a extração/determinação simultânea de todos os 
compostos estudados em apenas uma corrida cromatográfica.  
A síntese e a utilização de líquidos iônicos poliméricos como 
materiais sorventes para SPME também apresentou excelentes 
resultados. Aliados ao modo de amostragem DI-HS, os polímeros de 
líquidos iônicos permitiram extrações bastante eficientes de compostos 
com comportamento físico-químico muito diferentes, principalmente no 
que se refere à volatilidade. As fibras utilizadas em conjunto com 
cromatografia a gás tiveram uma performance analítica muito 
satisfatória, sendo utilizadas mais de 100 vezes sem prejuízo na 
eficiência de extração e, desta forma, evidenciando a alta resistência 
desses materiais.   
Os recobrimentos baseados em líquidos iônicos poliméricos para 
SPME compatíveis com cromatografia líquida também foram 
desenvolvidos e resultados muito promissores foram encontrados. O fato 
de esses materiais serem compatíveis com solventes tais como 
acetonitrila, metanol e acetona faz com que aumente muito o número de 
compostos que podem ser estudados com essa classe de fases extratoras, 
tendo em vista a vasta gama de compostos que podem ser analisados por 
cromatografia líquida. Assim como acontece para as fases extratoras 
baseadas em PIL para cromatografia a gás, uma característica desse tipo 
de material sorvente que sempre deve ser levada em consideração é a 
possibilidade de modificação da estrutura química do polímero. Com 
isso, a seletividade pode ser consideravelmente incrementada 
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simplesmente pela retirada/incorporação de grupos funcionais 
específicos nas moléculas do material sorvente. 
A utilização de métodos alternativos, bem como a possibilidade 
do uso de novas fases extratoras na área de preparo de amostras faz com 
que surjam novas e interessantes linhas de pesquisa. Esforços devem 
feitos para a aplicação dessas metodologias em análises de amostras 
mais complexas incluindo fluídos biológicos (urina, plasma, saliva etc), 
matrizes alimentícias e ambientais. Sendo sempre importante salientar a 
importância dos métodos de microextração para o meio ambiente, 
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Equações das superfícies de resposta: 
(A) z = -413146,31 + 56363,26(x)-766,32(x)
2
 + 57815,64(y) + 
31817,02(y)
2
 -443,69(35)(x) + 1972,12(35)(y) - 2908,76(x)(y) + 
620527,27 
 
(B) z = -413146,31 + 13992,54(x) + 106,76(x)
2
 + 56363,26(y) - 
766,32(y)
2

























Equações das superfícies de resposta: 
(A) z = -2902003,22 + 125417,66(x) - 1145,36(x)
2
 -862314,98(y) + 
114158,52(y)
2
 + 116,67(61,25)(x) - 1054,60(61,25)(y) - 4594,60(x)(y) + 
2228829,93 




















Equações das superfícies de resposta: 
(A) z = 60450,72 + 23567,56(x) -123,71(x)
2
 + 21305,38(y) -184,69(y)
2 
-
114,85(x)(y) + 1811,38(1,8)(x) + 1970,66(1,8)(y) - 345435,34 
(B) z = 60450,72 + 23567,56(x) - 123,71(x)
2
 + 8565,07(y) -
111374,22(y)
2
















H-RMN para o monômero [VBC16IM][NTf2]  
 
       
 
1
H RMN (500 MHz, DMSO-d6): 9,26 (s, 1H), 7,80 (d, 2H), 7,61 – 7,45 
(m, 2H), 7,38 (d, 2H), 6,74 (dd, 1H), 5,87 (dd, 1H), 5,39 (s, 2H), 5,30 




















H RMN (500 MHz, DMSO-d6): 9,28 (dt, 2H), 7,90 – 7,74 (m, 4H), 
7,58 – 7,45 (m, 4H), 7,45 – 7,25 (m, 4H), 6,74 (ddd, 2H), 5,87 (ddd, 
















H RMN (500 MHz, CDCl3): 11,21 (s, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,55 (m, 1H), 
7,49 (s, 1H), 5,98 (s, 1H), 5,38 (s, 1H), 4,40 (t, 2H), 1,96 (m, 2H), 1,35 













H-RMN para o crosslinker [(VIM)2C12] 2[Br] 
 
1
H RMN (500 MHz, d6-DMSO): 9,55 (s, 2H), 8,22 (s, 2H), 7,95 (s, 2H), 












H-RMN para o monômero [VBC16IM][Cl]  
 
       
 
1
H RMN (500 MHz, DMSO-d6): 9,37 (s, 1H), 7,82 (p, 2H), 7,62 – 7,45 
(m, 2H), 7,40 (d, 2H), 6,74 (dd, 1H), 5,87 (dd, 1H), 5,41 (s, 2H), 5,30 



















H RMN (500 MHz, DMSO-d6):  9,42 (d, 2H), 7,95 – 7,77 (m, 4H), 
7,60 – 7,45 (m, 4H), 7,40 (dt, 4H), 6,74 (ddd, 2H), 5,87 (d, 2H), 5,43 (d, 











Equação da superfície de resposta: 
Z = 13200267,10 + 1994911,38(x) - 27299,07(x)
2
 + 1185954,34(y) -
8089,87(y)
2 






















H-RMN para o monômero [VBC16IM][Cl] 
       
 
1
H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,37 (s, 1H), 7,82 (p, J = 2,0 Hz, 2H), 
7,62 – 7,45 (m, 2H), 7,40 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 6,74 (dd, J = 17,7; 11,0 
Hz, 1H), 5,87 (dd, J = 17,7, 1,0 Hz, 1H), 5,41 (s, 2H), 5,30 (dd, J = 10,9, 
1,0 Hz, 1H), 4,16 (t, J = 7,2 Hz, 2H), 1,78 (q, J = 7,9 Hz, 2H), 1,22 (d, J 











H-RMN para o monômero [VBC16IM][NTf2].  
 
       
 
1
H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,26 (s, 1H), 7,80 (d, J = 1,6 Hz, 2H), 
7,61 – 7,45 (m, 2H), 7,38 (d, J = 8,1 Hz, 2H), 6,74 (dd, J = 17,6; 10,9 
Hz, 1H), 5,87 (dd, J = 17,7, 1,0 Hz, 1H), 5,39 (s, 2H), 5,30 (d, J = 11,0 
Hz, 1H), 4,15 (t, J = 7,2 Hz, 2H), 1,84 – 1,68 (m, 2H), 1,22 (d, J = 4,2 
















H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,48 (s, 1H), 8,21 (s, 1H), 7,89 (s, 
1H), 7,34 (dd, J = 15,6; 8,7 Hz, 1H), 5,98 (dd, J = 15,7; 2,4 Hz, 1H), 

















H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,52 (s, 1H), 8,20 (s, 1H), 7,93 (s, 
1H), 7,29 (dd, J = 15,6; 8,8 Hz, 1H), 5,95 (dd, J = 15,7; 2,4 Hz, 1H), 
5,42 (dd, J = 8,7; 2,4 Hz, 1H), 4,36 (s, 1H), 4,18 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 


















H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,50 (s, 1H), 8,19 (s, 1H), 7,93 (s, 
1H), 7,28 (dd, J = 15,6; 8,7 Hz, 1H), 5,95 (dd, J = 15,7; 2,4 Hz, 1H), 
5,42 (dd, J = 8,7; 2,4 Hz, 1H), 4,36 (t, J = 5,1 Hz, 1H), 4,18 (t, J = 7,3 
Hz, 2H), 1,81 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 1,39 (s, 2H), 1,33 – 0,89 (m, 14H). 















H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,50 (s, 1H), 8,20 (s, 1H), 7,93 (s, 
1H), 7,29 (dd, J = 15,6; 8,7 Hz, 1H), 5,95 (dd, J = 15,6; 2,4 Hz, 1H), 
5,42 (dd, J = 8,6; 2,3 Hz, 1H), 4,19 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 2,18 (t, J = 7,3 
Hz, 2H), 1,82 (p, J = 7,3 Hz, 2H), 1,48 (p, J = 7,0 Hz, 2H), 1,26 (d, J = 

















H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,42 (d, J = 14,7 Hz, 2H), 7,95 – 7,77 
(m, 4H), 7,60 – 7,45 (m, 4H), 7,40 (dt, J = 7,6; 3,6 Hz, 4H), 6,74 (ddd, J 
= 17,8; 10,9; 3,4 Hz, 2H), 5,87 (d, J = 17,6 Hz, 2H), 5,43 (d, J = 5,8 Hz, 
4H), 5,31 (dd, J = 10,9; 8,5 Hz, 2H), 4,17 (td, J = 7,8; 7,3; 3,1 Hz, 4H), 













H RMN (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,28 (dt, J = 11,0, 1,7 Hz, 2H), 7,90 – 
7,74 (m, 4H), 7,58 – 7,45 (m, 4H), 7,45 – 7,25 (m, 4H), 6,74 (ddd, J = 
17,7; 11,0; 2,4 Hz, 2H), 5,87 (ddd, J = 17,7; 2,6; 1,0 Hz, 2H), 5,41 (d, J 
= 6,1 Hz, 4H), 5,31 (ddd, J = 10,8; 9,6; 1,0 Hz, 2H), 4,16 (td, J = 7.0, 






Caracterísiticas e estruturas químicas dos analitos. 




























































































  inseticida 6,55 - 
-Fluvalinato 
 






Equações das superfícies triangulares: 
(A) v = 39919,80(x) + 37506,94(y) + 18065,25(z) - 21918,72(x)(y) - 
12817,88(x)(z) - 14483,38(y)(z) 
 
(B) v = 57702(x) + 67339,22(y) + 71231,55(z) - 68784,66(x)(y) - 








Equações das superfícies triangulares: 
(A) v = 19723(x) + 14684,83(y) + 7269(z) - 1113,66(x)(y) + 
10420,66(x)(z) - 1595,66(y)(z)  
 
(B) v =  29941,5(x) + 7349(y) + 4902,66(z) + 4207(x)(y) + 10721(x)(z) 
-1216(y)(z) 
 
(C) v = 56710,44(x) + 62774,33(y) + 29650,27(z) -44497,33(x)(y) - 






Dados referentes à precisão para: fibra 1 e fibra composta por 
DVB/PDMS 
Fibra 1 DVB/PDMS 











Fenacetina 14,4 7,0 Fenacetina 1,0 9,7 
2,4-Dinitrofenol 15,5 10,2 2,4-Dinitrofenol 1,8 10,3 
2-Nitrofenol 7,2 1,6 2-Nitrofenol 1,1 8,4 







Fenoprofeno 14,3 15,4 Fenoprofeno 3,1 9,6 
2,4,6-
Triclorofenol   
15,5 14,0 
2,4,6-
Triclorofenol   
2,7 4,0 
Diclofenaco de 
sódio   
14,7 8,3 
Diclofenaco de 
sódio   
3,5 8,9 
Ibuprofeno 12,0 14,5 Ibuprofeno 2,2 6,0 
Hexaflumurona 17,6 8,6 Hexaflumurona 1,5 4,4 
Foxima  9,6 12,3 Foxima  4,8 2,3 
Clorfenapir  16,5 7,7 Clorfenapir  3,3 2,6 
Flufenoxuron  18,9 10,9 Flufenoxuron  5,8 7,8 
Hexitiazox  13,9 7,0 Hexitiazox  11,5 4,4 
Clorfluazuron  18,5 8,1 Clorfluazuron  13,5 14,6 
Deltametrina  18,2 11,0 Deltametrina  14,7 11,8 
Fenvalerato 17,0 11,3 Fenvalerato 10,8 10,0 
τ-Fluvalinato 18,6 8,0 τ-Fluvalinato 12,8 13,9 
 
 
 
 
 
